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Probe Cover Kit

Instructions for Use

Intended Use / Indications for Use
A device intended to be used as a physical barrier for protection against the effects of environmental exposure (e.g., body fluids, gels) and/or to maintain the
required hygienic level of various diagnostic or surgical procedures which utilize a transducer (probe).
This is a single use device. [Not to be reprocessed.
The devices are further indicated to be used in or on:
- Intact or compromised skin
- Natural body orifices
- Intra-operatively

Intended Patient Population - ) o - ] )
Probe covers have no limitation for any definition of the patient group and their estimated state/condition. Probe covers can be used at the discretion of the
healthcare professional.

Contraindications o )
There are no known contraindications for these devices.
Warnings . ) ) )
- This product contains Natural Rubber Latex which may cause allergic reactions. )
- Intraoperative Probe Covers are not specifically intended for use in direct contact with the heart or central circulatory system or the central nervous
system.
- Do not use if sterile barrier package is damaged. If damage is found, call your Medline-Microtek representative.
- Visually inspect for breaches of packaging integrity (such as tears, cuts, open seals, etc.) prior to use.
- Report serious incidents to legal manufacturer/importer and competent authority.

Precautions
- Secure distal tip to probe with rubber bands or ties to prevent gel from migrating away from tip. ) )
- Use care when handling the Probe Cover in close proximity to sharps, cautery devices, and other medical devices or procedures that may damage the
integrity of the Probe Cover.

Product / Device Description

Probe Covers are composed of natural or synthetic materials and come in a variety of sizes and shapes to allow these devices to properly fit equipment with
diverse shapes and uses.

Probe Covers are used in a variety of clinical and surgical settings by healthcare professionals. The devices cover a transducer / probe and, in some instances,
the cables connected to the transducers / probes. These coverings offer a physical barrier between the transducer and the patient.

How Supplied
- Do not use if package is opened or damaged, store in a cool, day, dark place.
- This product may be supplied with ultrasound gel, rubber bands and/or ties.

Reuse Warning Statement ) - ) ) )

For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the

device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of
contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, includin%], but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one
patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

Handling and Storage
- Keep away from sunlight
- After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative and/or local government policy.

KomnnekT nokpusasno 3a coHpa

MHcTpyKumum 3a ynoTtpe6a
MNpeaHa3HayeHne/nokasaHus 3a ynotpeba
YCTPOWCTBO, MpeAHa3HayveHo 3a 13non3BaHe KaTo ur3nyecka 6aprepa 3a 3almTa cpelly edekTuTe 0T Bb3AENCTBIETO Ha 3a06vKansLLaTta cpeaa (Hanp.
TENEeCHW TEYHOCTW, renoBe) U/Wv 33 NOAAbPXKAHE Ha HEOOXOAVIMOTO XMIMEHHO HUBO Ha Pa3NNYHU AMArHOCTUHHI MW XMPYPrUYeCcKy NpoLefypy, KOUTo
¥3Mon3Bart TpaHcacep (coHaa).
ToBa v3envie e NpeaHa3sHa4eHo 3a eaHoKpaTHa ynotpeba. [[la He ce 06paboTBa NOBTOPHO.]
VIMa JOMbAHWTENIHW YKa3aHWUA Aanv yCTPOWCTBATA Aa Ce M3M013BaT BbPXY WK BbB:
- HeyBpefeHa nin yBpefeHa Koxa
- EcTecTBeHw TenecHn oTBopU
- IHTpaonepatnsHO
Llenesa rpyna naumexTyn
3a V3M0N13BaHEeTO Ha NMOKPMBANOTO 3a COHAA HAMA OrpaHuYeHne no OTHOLLIeHWe Ha onpefesieHa rpynata nauyeHTy 1 oleHKaTa 3a TAXHOTO CbCToAHme/
3abonsasaHe. [ToKpVBANOTO 3a COHAA MOXKe [a Ce 13M0/13Ba MO NpeLeHka Ha MeAVLMHCKIAA Creumnanmct.
MpoTmBonokasaHus
He ca 13BeCTHW NPOTVBOMOKA3aHMA 3a Te31 U3fenmna.
I'Ipen¥npe»(neumu.
- To3m npoayKT cbabpka JTATEKC 0T ecTecTBeH Kay4yK, KOMTO MOXKe [ia MPUYUHL aneprityHi peakumm.
- VIHTpaonepaTtvBHUTE NOKPMBaNa 3a COHAA He Ca CNeLmanHo NpefHasHayveHn 3a ynotpeba Npu AMPeKTeH KOHTAKT CbC CbPLETO, LEeHTPanHaTa KpbBOHOCHA
CMCTeMa WIW LeHTpaHaTa HepBHa cncreMa. ) )
- He n3nonssawTe, ako CTepUIHATa 3alLMTHA ONAKoBKa e nospeaeHa. AKo 0TKpueTe NoBpe/a, obafeTe ce Ha Bawua npefcTasuTen Ha Medline-Microtek.
- Mpeaw ynoTpe6a ornefarviTe BU3yanHo 3a HapyLlaBaHe Ha OMakoBKaTa (Hanp. CKbCBaHe, Cps3BaHe, pasneyarBaHe 1 p.).
- CbobLLaBawiTe 3a UHLMAEHTU Ha 3aKOHHWA NPOV3BOANTEN/BHOCUTEN 1 HA KOMMNETEHTHUTE OPraHu.
MpeanasHn Mepkn
- [TpyKpeneTe AUCTaNHUA Kpar KbM COHATa Ypes ryMeHu NacTuum Uan NeHTy, 3a Aa NpefoTBpaTuTe NpeM1MHaBaHeTo Ha resl 0T Bbpxa.
- PaboTeTe BHMMATE/NHO € MOKPMBAOTO 3a COHAA, KOraTo e B HenocpeacTseHa 6/m30CT 40 0CTPU MHCTPYMEHTW, YCTPOMCTBA 3a 00rapsaHe 1 Apyru
MeAVLMHCKX YCTPOMCTBA WAV NPOLLEeAypH, KOUTO Grxa MOMIN Aa YBPELAT LelocTTa Ha NOKPK1BaOoTO 3a COHAaA.
Onucanue Ha NpoayKTa/uspenneTo
lMokprBanata 3a COHAM Ca CbCTaBEHW OT eCTECTBEHW UM CUHTETUYHY MaTepuanu 1 ce Npeanarat B pas/ivyHm pasmepn 1 opMu, 3a Aa MOXKe Te3u U3aenns
NPaBWAHO [la Ce NOCTaBAT Ha/Aa NOKPUAT 000pyABaHe C pasnnyHK hopmu 1 ynotpebu. [okprBanaTa 3a COHAA Ce M3MO03BAT B PA3/INYHN KNUHUYHU 1
XNPYPrdHM YCNOBKSA OT 34PaBHW CNELManmCcTU. YCTPOMCTBATa NOKPMBAT TPAHCAKCePa/CoHAATa v B HAKOW Clly4an - kabenuTe, CBbp3aHu C TpaHcaocepuTe/
coHAwuTe. Te3n NokprBana ocurypaeaT Murisnyecka bapuepa MeXkay TpaHCAKCepa v NalyeHTa.
Kak ce poctass
- [a He ce 113M013Ba, ako OMakoBKaTa e 0TBOPeHa wiv nospefeHa. [la ce cbXpaHaBa Ha xn1afgHo, CyXo 1 TbMHO MACTO.
- To3v NpoayKT MOXKe fa Ce Npeafara C YNTPa3ByKOB refl, rfyMeHu NacTuuLm 1/vnm Bpb3Ku.
MpeaynpexpeHue 3a noBTopHa ynoTpe6a
3a ynotpeba camo npw eAnH naumnenT. [la He ce 13M0/13Ba, 06paboTBa UM CTePUIN3MPa NOBTOPHO. [1oBTOpHaTa ynotpeba, 06paboTka 1 cTepunnsnpare
MOXKe [la HapyLUM CTPYKTYPHaTa LUAN0CT Ha U34enneTo u/vunn da osefe 4o NoBpefa Ha U3nefineto, KOeTo OT CBOS CTpaHa Moxke Aa [0Befe [10 HapaHaBaHe,
3a00n19BaHe WM CMBPT Ha NauneHTa. [oBTOPHaTa ynoTpeba, 06paboTka UAm CTepuan3aLmna Moxe CbLLo Aa Cb3fade PUCK OT KOHTaMUHAUWA Ha 134enmeTo
W/Vnv fa NPULHNHA MHMEKLMA NN KPBCTOCaHa I/IH%EKLLVIH Ha NauveHTa, BKYMTENHO, HO He Camo npefjaBaHe Ha nHdekuvo3Ho(n) 3abonssane(ns) ot eduH
nauveHT Ha apyr. KoHTaMuHaums Ha U34enveTo Moxe fla AoBefe A0 HapaHaBaHe, 3a60M19BaHe UK CMbPT Ha NalyeHTa.
PaboTa 1 cbxpaHeHue
- He v3narante Ha CbHYeBa CBETMHA
- Cnep ynotpeba n3xBbp/ieTe NPOAYKTa M 0MakoBKaTa B CbOTBETCTBME C BOMHUYHUTE, aAMUHNCTPATUBHATE /UMM MECTHUTE PErynaTopHi pasnopenom.



Souprava navleku na sondu
Navod k pouziti
Urceny Gcel pouziti / Indikace k pouziti
Prostredek je urcen k pouZiti jako fyzicka bariéra na ochranu proti tcink@im pdsobeni okolniho prostredi (napF. télnich tekutin, geld) a/nebo pro udrZent
pozadované hygienické rovné raznych diagnostickych nebo chirurgickych postupd, které vyuzivaji snimac (sondu). Jde o jednorazovy prostiedek. [Nesmi se
opakované zpracovavat pro dalsi pouZiti.]
Tyto prostiedky jsou dale urceny pro pouZiti v nasledujicich oblastech:
- Neporusena nebo narusena kiize
- PFirozené télni otvory
- Intraoperacné
Zamyslena cilova skupina pacientd
Navleky na sondu nemaji Zzadné omezeni v souvislosti s jakoukoli definici skupiny pacientd a jejich odhadovanym stavem. Navleky na sondu Ize pouZivat podle
uvazeni odborného zdravotnického pracovnika.

Kontraindikace
U téchto prostiedkd nejsou zadné znamé kontraindikace.

Varovani
- Tento vyrobek obsahuje prirodni gumu LATEX, ktera mlize zplsobit alergickou reakci.
- Navleky na intraoperacni sondu nejsou specificky urcené k pouZiti v pfimém kontaktu se srdcem, centralnim ob&hovym systémem ani centralni nervovou
soustavou.
- Pokud je porusen obal se sterilni bariérou, vyrobek nepouZzivejte. Pokud zjistite poskozenti, spojte se se zastupcem spolecnosti Medline-Microtek.
- Pred pouzitim vizualné zkontrolujte, zda neni porusen obal (napf. trhliny, rezy, porusené peceti atd.).
- Nahlaste incidenty zakonnemu vyrobci/dovozci a prislusnéemu organu.
Preventivni bezpecnostni opatfeni
- Upevnéte distalni spicku k sondé gumickami nebo paskami, aby se zabranilo migraci gelu od Spicky.
- Pri manipulaci s navlekem na sondu v tésné blizkosti ostrych predmétd, kauterizacnich prostredkd a jinych zdravotnickych prostredk( nebo pfi
postupech, které mohou poskadit integritu navleku sondy, budte mimoradné opatrni.

Popis vyrobku/prostiedku
Navleky na sondy se skladajf z pFirodnich nebo syntetickych materiall a dodavaji se v rlznych velikostech a tvarech, aby tyto prostredky dobre padly na
zafizeni rlznych tvard a (celd pouZiti. Navleky na sondy pouZivaji odborni zdravotnicti pracovnici v réiznych klinickych a chirurgickych situacich.
Tyto prostiedky pokryvaji snimac/sondu a v nékterych pripadech i kabely pripojené ke snimaciim/sondam. Tato pokryti poskytuji fyzickou bariéru mezi
snimacem a pacientem.
Zplisob dodani

- NepouZivejte, pokud je obal otevieny nebo poskozeny, skladujte na chladném, suchém a tmavém misté.

- Tento vyrobek Ize dodat s gelem pro ultrazvukova vysetreni, gumickami a/nebo paskami.

Varovani ohledné opakovaného pouziti

Urceno k pouziti pouze u jednoho pacienta. NepouZivejte opakovang, opakované nezpracovavejte ani neresterilizujte. Opakované pouziti, opakované

zpracovani ¢i resterilizace mGze narusit strukturalni integritu prostifedku a/nebo zplsobit selhani prostiedku, coZ miZe vést k poranéni, onemocnéni ¢i smrti

Eacienta. Opakované pouZiti, opakované zpracovani ¢i resterilizace m(iZe také vyvolat riziko kontaminace prostredku a/nebo zplisobit infekci pacienta nebo
Fizovou infekci, zahrnujici mimo jiné i pfenos infekénich onemocnéni z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace prostiedku méze mit za nasledek poranéni,

onemocnéni nebo smrt pacienta.

Manipulace a skladovani
- Chrante pred slunecnim svétlem ) ) ) )
- Po pouziti zlikvidujte vyrobek a obal v souladu s internimi predpisy nemocnice a v souladu s mistnimi spravnimi a/nebo vladnimi predpisy.

Probehattesaet

Brugervejledning

Tilsigtet anvendelse/Indikationer for brug
Anordnin§en er beregnet til brug som en fgsisk barriere til beskyttelse mod effekterne af miljgpavirkning (fx kropsveesker, geler) og/eller opretholde det
pék}gaevebe ng}iejneniveau for forskellige diagnostiske eller kirurgiske procedurer, der omfatter brug af en transducer (sonde). Kun til engangsbrug [Ma ikke
enforarbejdes].
%nordningérne er yderligere indiceret til anvendelse i eller pa:
- Intakt eller kompromitteret hud
- Naturlige kropsabninger
- Intraoperativt
Tilsigtet patientpopulation
Probeheetter har ingen begraensninger for nogen bestemte patientgrupper og deres estimerede tilstand/sygdom. Probeheetter kan bruges efter
sundhedspersonalets skan.

Kontraindikationer
Der er ingen kendte kontraindikationer for disse anordninger.

Advarsler
- Dette produkt indeholder naturligt gummi-LATEX, som kan fordrsage allergiske reaktioner.
- Intraoperative probehatter er ikke specifikt beregnet til brug i direkte kontakt med hjertet eller det centrale kredslgbssystem eller centralnervesystemet.
- M3 ikke bruges, hvis den sterile barriere er beskadiget. Hvis der findes skader, skal du ringe til repraesentanten fra Medline-Microtek.
- Foretag en visuel kontrol for brud pd emballagens integritet (sdsom rifter, snit, dbne forseglinger osv.) for brug.
- Rapporter haendelser til den juridisk ansvarlige producent/importer og den ansvarlige myndighed.

Forholdsregler
: Fast%@r den distale tip til sonden med elastikker eller band for at forhindre gelen i at gykke sig veek fra tippen.
- Veer forsigtig, ndr du handterer probehaetten i umiddelbar nzerhed af skarpe genstande, kauterisationsanordninger og andet medicinsk udstyr eller
procedurer, der kan beskadige probehzetten.

Produkt-/Enhedsbeskrivelse

Sondeafdaekninger bestar af naturlige eller syntetiske materialer, og de fas i forskellige starrelser og former, sd disse enheder passer til udstyr med forskellige
former og til forskellige anvendelser. Probehaetter bruges af sundhedspersonale i en raekke forskellige kliniske og kirurgiske scenarie.

Anordningerne daekker en transducer/sonde og, i nogle tilfaelde, kablerne, der er koblet til transducerne/sonderne. Disse afdaekninger tilbyder en fysisk
barriere mellem transduceren og patienten.

Leverin
- Md ikke bruges, hvis emballagen er dbnet eller beskadiget. Opbevares pa et keligt, tert og merkt sted.
- Dette produkt kan leveres med en ultralydsgel, elastikker og/eller band.

Advarselserklering mht. genanvendelse
Kun til brug pa én Eatient. Md ikke genanvendes, genforarbejdes eller resteriliseres. Genanvendelse, genforarbejdning eller resterilisering kan kompromittere
anordningens strukturelle integritet og/eller fgre til, at anordningen svigter, hvilket til gengaeld kan medfere patientskade, -sygdom eller ded. Genanvendelse,
genforarbejdnin%eller resterilisering kan ogsa skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forarsage patientinfektion eller krydsinfektion,
inklusive, men ikke begraenset til, overferslen af infektionssygdom(me) fra en patient til en anden. Kontaminering af anordningen kan fare til patientskade,
-sygdom eller dgd.
Handtering og opbevaring

- Holdes vaek fra sollys

- Efter brug bortskagfes produktet og emballagen i henhold til hospitalets politik, samt administrativ og/eller lokal regeringspolitik.
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Sondenabdeckungskit

Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck/Anwendungsbereich
Eine Vorrichtung, die als physische Barriere zum Schutz vor auReren Einwirkungen (z. B. Korperflssigkeiten, Gels) und/oder zur Wahrung der
erforderlichen Hygienestufen bei verschiedenen diagnostischen oder chirurgischen Verfahren dient, bei denen ein Wandler (Sonde) verwendet wird. Dies ist
eine Vorrichtung zur einmaligen Verwendung. [Darf nicht aufbereitet werden ]
Die Vorrichtungen sind des Weiteren fur folgende Verwendungen vorge sehen:

- Intakte oder geschadigte Haut

- Naturliche Korperoffnungen

- Intraoperativ

Vorgesehene Patientenpopulation
Far Sondenabdeckun%< n bestehen keine Beschrankungen hinsichtlich der Definition der Patientenpopulation und des erwarteten Zustands der Patienten.
Sondenabdeckungen kénnen nach Ermessen der medizinischen Fachkraft verwendet werden.

Gegenanzeigen
Fur diese Vorrichtung sind keinen Gegenanzeigen bekannt.

Warnhinweise

- Dieses Produkt enthalt natdrlichen Kautschuk, LATEX, was zu allergischen Reaktionen fihren kann.

- Intraoperative Sondenabdeckungen sind nicht speziell fir den direkten Kontakt mit dem Herzen, dem zentralen Kreislaufsystem oder dem zentralen
Nervensystem bestimmt.

- Nicht verwenden, wenn die Sterilbarriere beschadigt ist. Wird eine Beschadigung gefunden, setzen Sie lhren Medline-Microtek Vertreter davon in
Kenntnis.

- Vor dem Gebrauch, die Verpackung visuell auf Unversehrtheit prifen (wie Risse, Schnitte, offene Siegel usw.).

- Melden Sie jegliche Vorfdlle dem rechtmaBigen Hersteller/Importeur und der zustandigen Behérde.

Sicherheitshinweise
- Sichern Sie die distale Spitze mit Gummi- oder anderen Bandern an der Sonde, um zu verhindern, dass das Gel aus der Spitze entweicht.
- Vorsichtig sein, wenn die Sondenabdeckung in unmittelbarer Nahe von scharfen Gegenstanden, Kautern und anderen Medizinprodukten oder bei
medizinischen Verfahren gehandhabt wird, die die Integritdt der Sondenabdeckung beeintrachtigen kénnen.

Produktbeschreibung

Sondenabdeckungen bestehen aus naturlichen oder synthetischen Materialien und stehen in einer Vielzahl von Gréf3en und Formen zur Verfugung, damit sie
fur die unterschiedlichen Ausristungen genau passend sind. Sondenabdeckun%en kommen in verschiedenen klinischen und chirurgischen.
Sondenabdeckungen werden von medizinischem Fachpersonal in einer Vielzahl von klinischen und chirurgischen Bereichen verwendet.

Mit diesen Produkten werden Wandler/Sonden und in einigen Fallen auch Kabel abgedeckt, die an die Wandler/Sonden angeschlossen sind. Diese
Abdeckungen dienen als physische Barriere zwischen Wandler und Patient.

Lieferzustandi
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung gedffnet oder beschadigt ist. An einem kuhlen, trockenen und dunklem Ort aufbewahren.
- Dieses Produkt wird moglicherweise mit Ultrasound-Gel, Gummibandern und/oder Bandern geliefert.

Warnhinweise zur Wiederverwendung

Nur zur Verwendung an einem einzelnen Patienten. Nicht wiederverwenden, aufbereiten oder resterilisieren. Das Wiederverwenden, Aufbereiten oder
Resterilisieren kann die strukturelle Integritat des Gerats beeintrachtigen und/oder ein Gerateversagen nach sich ziehen, was zu Verletzung, Erkrankung oder
Tod von Patienten fuhren kann. Das Wiederverwenden, Aufbereiten oder Resterilisieren kann zudem ein Kontaminationsrisiko fur das Gerat bedeuten und/
oder zu einer Patienteninfektion oder -kreuzinfektion fiihren, einschlieRlich der Ubertragung von einer oder mehreren Infektionserkrankungen von einem
Patienten auf einen anderen. Die Kontamination des Gerats kann zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten fuhren.

Handhabung und Lagerung
Vor direkter Sonneneinstrahlung schutzen
- Das Produkt und die Verpackung nach der Verwendung in Ubereinstimmung mit den Krankenhaus- und/oder lokalen Verwaltungsvorschriften entsorgen

Kt KOAULLOTOG QLVIXVEUTH

Obnyigg Xpriong
Npoopwouevn xpron / Eveiteis xpriong
SUOKEUN TIPOOPLIOUEVN VLA xpnon w¢ GUOLKO ¢>payua YLOL TNV TPOoTacia KATE TwV EMUTTWOEWY TG €kBeong oto reptBaANov (. X: OWUATIKA UYPQ, YEAEG) r/Kkat
ylo tn 5Lotrnpr]or] Tou omattouuevou erunédou LyLewng Stapopwv 6Lavvwom<wv 1 XELPOUPYLKWVY SLASLKACLWY TIOU XPNOLULOTIOLOUV popdotponéa (avixveutn). H
OuCKeLR AT PoopiGeTal yiat piat p6vo xprion. [Na pnv udiotaton véa enegepyacia.]
Ot OUCKEUEG QUTEG EVBELKVLVTAL TIEPOUTEPW VL0l XPHION OF 1 et
* ADLKTO 1) rpauuanouevo Sépua
¢ DUOLKEC CWHATIKEG OTTEG
e EvS0eyyelpnNTIKA
NpoBAendpevog TANOUGHAOG acBevwv
Ta KoAOppaTa aViXVeuTr §€V EXOUV TIEPLOPLOKO VLA OTIOLOVENTIOTE OPLOUO TNG OUASOG ACBEVWY KAt TNG EKTLLWIEVNG KATAOTAONG/TABNOoNG Toug. Ta KahuppaTa
QVIXVEUTH UITOPOUV VO XPNOLUOTIONB0UV KOTA TNV KPLon TOU EMayyeALOTiO UYELQG.
Avtevbeifelg
A€V UTIAPXOUV YVWOTEG OVTEVEEIEELG YLOL TLG CUOKEUEG OUTEG.

MNposidonotfoelg

* AUTO TO TtPOLOV TEPLEXEL AATEZ amod GUGLKO KAOUTOOUK TIOU UIOPEL VoL TIPOKAAETEL AANEPYLKEG OVTIOPACELG.

oTa Ka)\t')uuata 6Lsyx8Lpr]tLK01') avixveutr dev mpoopilovtal l8IKA yLa Xpron o€ dueon emadn pe tnv KopdLd f To KEVTPLKO KUKAOGOPLIKO cUoTnUa i} TO

KEVTPLKO VEUPIKO OUOTNHAL.

*Mn xpnotponoleite edv éxet aMowwbel o Ppaypog anooteipwong. Edv evronicete pBopd, enkowwvicTe e Tov aviutpoowro tng Medline-Microtek.

* ETUBEWpEITE OTTLKA. YLol TIAPABLATELS TNG OKEPOUSTNTAS TNG CUCKEVAGiag (oXLoipaTa, kopipara, avolTes odpayicels, k.AT.) mpw and  xpron.

¢ AVabEPETE TA TEPLOTATLKA OTOV VOULLO KOTAOKEUAOTH/ELOAYWYEN KOL TNV AppOSLaL apyh.
Npoduldterg

* A£0TE TO TIEPLPEPLKO AKPO GTOV OVIXVEUTH] HE EAAOTIKES TOVIEG 1} SETIKA WOTE VAL ATOTPATIEL N LETATOTLON YEANG ATtO TO AKPO.

*[1poCOXI KATA TOV XELPLOUO TOU KOAUMLLATOG OVIXVEUTH KOVTA OE OLXNPA OVTLKELLEVA, CUOKEUEG KAUTNPLAOHOU Kol AAAEG LOTPLKEG CUOKEUEG I SLadikaoieg

Ttou pmopet va BAaPouv Ty akepatdTNTA TOU KAAUUUOTOG QVIXVEUTH.

Nepypadn npoidvrog / GUOKEUNG
Ta Ka)\uuuata omxvsutn anors)\ouvrou a6 GUOLKA 1 CUVOETIKA u)\u«x Kol &omeevrou oe SLapopeTIKA HeYEDN Kot OoXfjLOTO IOV smtper[ouv OTIC OUOGKEUEG
QTEG VO TIPOCAPHOTOVTOL OWOTA OE EEOTTMOHOUG SLOOPETIKWV OXNHATWY KA XPHOEWV. Tal KAAUHLATA QVLXVEUTH XPNOLHOTIOLOVVTOU O TOWKIAG KAWLKG Kat
XELPOUPYLKA TtepYBEANOVTAL a6 emayyeApaties uyeiag. OL CUOKEUEG KOAUTITOUV Evaw HOPPOTPOTEX / AVIXVEUTH KO OE OPLOHEVEG TIEPUTTWOELG Ta kaAwdia oy
oUVS£oVTaL 0TOUG HOPPOTPOTIEIS / AVIXVEUTEG. AUTA T KAAULOTO TIOPEXOUV EVaV GUGLKO Gpayuod avAUESH 0TO LoPdOTPOTIEN KOL OTOV AcOEVr.
Tpomog AldBeong

*MIn XPNOLUOTOLEITE €AV N CUCKEU QOO EXEL AVOLKTEL 1} €XEL UTTOOTEL INLA, PUAGTCETE O SPOCEPD, ENPO KAl OKOTEWVO XWPO.

*To TIPOLOV AUTO UIMOPEL va TAPEXETAL e YEAN UTIEPNXOYPODHLOTOC, EAACTIKES TAVIEG fj/Kal CUVSECHOUC.
AfAwon nipoeldonoinong enavaypnoponoinong
Ma xprion o€ évav povo acbevr). Minv eMavoaxpnOLOTIOLELTE, ENOVETESEPYATETTE I EMAVATIOOTELPWVETE. H EMavaxpnowonoinon, 1) enavenetepyacta i n
EMaVanooTeipwon givow SuVATO va ENNPEACOULY TN SOMLKA AKEPALSTNTA TNG CUCKEUNG /KA Ve TPOKAAECOUV aoTOXLA TNG CUCKEUNG N OTIOLa, KE TN OELPA TN,
elvat Suvatd va mpokahéoel Tpaupatiopd, acBévela i Bdavato tou acBevr). H enavaxpnctuonomon n enaveneepyaoia 1 n enovanooteipwon Unopel emiong
va Snuoupynoet kKivbuvo HOAUVONG TNG CUOKEUNG 1/KaL va TipokaA€éoet Aolpwén tou acBevoug r empdAuvon, oupneptAapBavopuévng LeTal AAAWY KaL Tng
petddoong Aopwdwv véowv amd tov eva acbevr otov AAov. H LOAUVON TNG GUOKEUTG UITOPEL VO TIPOKOAETEL TPAUUATIONO, acBévela 1) Bavato tou acBevoulg..
Xeplopog kan dpuAagn

¢ QUAAOOETE HOKPLA OO TO NALAKO dwg

¢ Metd T Xprion, aroppiTe To POIOV Kol TN cuckeuacia cUUGWVA LE TN VOOOKOUELOKH, TN SLOKNTIKA /KoL TNV TOTIKA KUBEPVNTIKNA TTOALTIKNA
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Kit de fundas para sonda

Instrucciones de uso

Uso previsto/indicaciones de uso
Dispositivo que esta disenado para utilizarse como barrera fisica ante la exposicion a los efectos del medio ambiente (por ejemplo: fluidos corporales y geles) o
para mantener el nivel higiénico necesario en diversos procedimientos quirtrgicos o de diagnostico con transductor (somdaf. Dispositivo de un solo uso.%No se
debe volver a procesar].
Ademas, los dispositivos estan disefiados para utilizarse en:

- Pieles sanas o deterioradas

- Orificios corporales naturales

- Procedimientos intraoperatorios

Poblacion de pacientes prevista
Las fundas para sondas no tienen limitacion para ninguna definicion del grupo de pacientes y su estado/condicion estimados. Las fundas para sondas se
pueden utilizar a discrecion del profesional sanitario.

Contraindicaciones ) S
No existen precauciones conocidas para estos dispositivos.

Advertencias i
- Este producto contiene LATEX de goma natural que puede provocar reacciones alérgicas.
- Las fundas para sondas intraoperatorias no se han concebido especificamente para su uso en contacto directo con el corazén o el sistema circulatorio
central 0 el sistema nervioso central.
- No lo utilice si la barrera estéril esta dafiada. Si encuentra alguin dano, pongase en contacto con el representante de Medline-Microtek.
- Inspeccione visualmente en busca de alteraciones de la integridad del embalaje (como rasgaduras, cortes, juntas abiertas, etc.) antes de su uso.
- Debe comunicar los incidentes graves al fabricante/importador legal y a la autoridad competente.

Precauciones
- Fije la punta distal a la sonda con bandas elasticas o sujeciones para evitar que el gel se desplace de la punta.
- Tenga cuidado al manipular la funda para sonda cerca de objetos punzantes, dispositivos de cauterizacion y otros dispositivos o procedimientos medicos
que puedan danar la integridad de la funda para sonda.

Descripcion del producto/dispositivo
Las fundas para sondas estan fabricadas con materiales naturales o sintéticos, y se suministran en diversos tamafos y formas para permitir que estos
dispositivos se ajusten de forma adecuada a equipos con formas y usos diferentes.
Las fundas para sondas las utilizan profesionales sanitarios en diferentes situaciones clinicas y quirtrgicas.
Estos dispositivos cubren un transductor/sonda y, en algunos casos, los cables conectados a estos. Estas fundas ofrecen una barrera fisica entre el transductor
y el paciente.
Presentacion

- No utilice el producto si el paquete esta abierto o dafiado. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro.

- Este producto puede suministrarse con un gel para ultrasonidos, bandas de goma o sujeciones.
Declaracion de advertencia sobre la reutilizacion
Solo para su uso en un Unico paciente. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilizacién, el reprocesamiento o |a reesterilizacion pueden comprometer
la integridad estructural del dispositivo o generar fallos que pueden, a su vez, provocar lesiones en el paciente, enfermedades o la muerte. La reutilizacion,
el reprocesamiento o la reesterilizacion también pueden provocar riesgos de contaminacion del dispositivo o causar infecciones en el paciente o infecciones
cruzadas, que pueden incluir, entre otras, la transmision de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminacion del dispositivo puede provocar
lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.

Manipulacion y almacenamiento
- Mantenga el producto alejado de laluz solar. _ o o o
- Después de su uso, tire el producto y el embalaje siguiendo las normas del hospital, las directivas administrativas o la legislacion local

Sondi katte komplekt

Kasutusjuhised

Kavandatud kasutus / ndidustused
See seade on méeldud kasutamiseks fisilise barjadrina sondi kaitsmiseks keskkonnamajude (nt kehavedelike ja geelide) eest ja/véi huigieenilisuse tagamiseks
anduri/sondi kasutamist holmavates diagnostilistes voi kirurgilistes protseduurides.
See vahend on Ghekordselt kasutatav. [Ei tohi korduskasutada.]
Lisaks on seadmete puhul naidustatud nende kasutusala jargmiselt.
- Terve voi vigastatud nahk
- Loomulikud kehaavad
- Operatsiooniaegselt

Kavandatud patsientide arv
Sondikatetel ei ole piiranguid patsiendigrupi ja patsientide hinnangulise oleku/seisundi mddratlemiseks. Sondikatteid voib kasutada tervishoiutootaja
aranagemisel.

Vastundidustused
Nendel vahenditel ei ole teadaolevalt korvaltoimeid.

Hoiatused
- See toode sisaldab naturaalset kummi LATEX, mis voib pohjustada allergilisi reaktsioone.
- Intraoperatiivsed sondikatted ei ole konkreetselt ette ndhtud kasutamiseks otseses kokkupuutes stidame voi keskvereringestisteemi voi
kesknarvisusteemiga.
- Arge kasutage, kui seadme steriilne pakend on kahjustatud. Kui markate kahjustust, votke thendust Medline-Microteki esmda'adga.
- Enne kasutamist kontrollige visuaalselt pakendi terviklikkust seoses kahjustustega (nt rebendid, sisseloiked, lahti tulnud tihendid jne).
- Teatage tosistest juhtumitest seaduslikule tootjale/importijale ja padevale asutusele.
Ettevaatusabinoud
- Kinnitage distaalne ots kummipaelte voi kinnitustega sondi kulge, et valtida geeli otsalt araliikumist.
- Olge sondikatte kasitsemisel ettevaatlik teravate esemete, kauteriseerimisseadmete suhtes ja teiste meditsiiniseadmete voi protseduuride laheduses, mis
voivad sondikatte terviklikkust kahjustada.

Toote/seadme kirjeldus
Sondikatted on valmistatud loomulikest voi stinteetilistest materjalidest ja neid on erineva suuruse ning kujuga, mis voimaldab nende seadmete sobivust eri
kuju ja kasutusalaga seadmetega. Sondikatteid kasutavad tervishoiutootajad mitmesugustes Kliinilistes ja kirurgilistes olukordades.
Seadmed katavad andurit/sondi ja monel juhul anduri/sondiga Ghendatud kaableid. Need katted loovad flusilise barjaari anduri ja patsiendi vahele.
Kuidas tarnitud

- Arge kasutage, kui pakend on avatud voi kahjustatud, hoidke jahedas, kuivas ja pimedas kohas.

- Tootega voidakse tarnida ultraheligeeli, kummist paelu ja/voi kinnitusi.
Hoiatus taaskasutamise kohtas
Moeldud kasutamiseks vaid Uhel patsiendil. Mitte korduvalt kasutada, toodelda ega steriliseerida. Korduskasutus, -tootlus voi -sterilisatsioon voib rikkuda
seadme struktuurilist terviklikkust ja/voi viia seadme rikkeni, mis voib omakorda pohjustada patsiendi vigastusi, haigestumist voi surma. Korduskasutus,
-to0tlus voi -sterilisatsioon voib tekitada ka seadme saastumise ohu ja/voi pohjustada patsiendi nakatumist voi ristnakatumist, sealhulgas nakkushaiguste
kandumist Uhelt patsiendilt teisele. Seadme saastumine vaib pohjustada patsiendi vigastusi, haigestumist voi surma.
Kaitlemine ja ladustamine

- Hoida eemal paikesevalguse eest

- Parast kasutamist korvaldage toode haigla eeskirjade, kohalike haldusnormide ja omavalitsuse reeglite kohaselt.
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Anturin suojuspakkaus
Kayttoohjeet

Kayttotarkoitus/kayttdaiheet
Laite on tarkoitettu suojaamaan fyysiselta altistumiselta esimerkiksi ruumiin nesteille ja geeleille ja/tai takaamaan tarvittava hygieenisyyden taso sellaisissa
diagnostisissa tai kirurgisissa toimenpiteissé,f’oissa kdytetadn sondia.
Laite on kertakayttoinen. (Ei saa jalleenkasitella)
Laitteiden kayttokohde on ilmoitettu erikseen:
- ehja tai rikkoutunut iho
- ruumiinaukot
- sisdinen kaytto.
Suunnitelman mukainen potilaspopulaatio
ﬁnt}tjrin kansilLa ei ole rajoituksia potilasryhman ja potilaiden arvioidun tilan osalta. Anturin suojuksia voidaan kayttaa terveydenhuollon ammattilaisen
arkinnan mukaan.

Kéyton vasta-aiheet
Tuotteiden kaytolle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

Varoitukset
- Tama tuote sisdltaa LATEX luonnonkumia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.
- Leikkauksissa kaytettavia anturin suojuksia ei ole erityisesti tarkoitettu kaytettavaksi suorassa kosketuksessa sydamen, verenkiertojdrjestelman tai
keskushermoston kanssa.
- Ald kayta, jos pakkauksen steriili este on vaurioitunut. Jos sulku on vaurioitunut, ota yhteytta Medline-Microtek-edustajaan.
- Tarkista pakkauksen eheys silmamaaraisesti (repeytymien, viiltojen, avointen sinettien jne. varalta) ennen kayttoa.
- lImoita hdiriotapahtumista lailliselle valmistajalle/maahantuojalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Varotoimet
- Kiinnita distaalikdrki anturiin kuminauhoilla tai naruilla, jotta geeli ei siirry pois karjesta.
- Ole varovainen, kun kdsittelet anturin suojusta teravien esineiden, kauterointilaitteiden tai muiden laakinnallisten laitteiden tai toimenpiteiden lahella,
silla ne voivat vahingoittaa anturin suojan eheytta.

Tuotteen kuvaus
Anturisuojukset on valmistettu luonnollisista tai synteettisistd materiaaleista, ja niita on eri kokoja ja muotoja. Nain muodoltaan ja kdyttotarkoitukseltaan
erilaisiin laitteisiin voidaan I6ytaa sopivat tuotteet. Anturin suojuksia kaytetaan erilaisissa kliinisissa ja kirurgisissa tilanteissa terveydenhuollon ammattilaisten
toimesta. Tuotteita kaytetaan erilaisten antureiden ja joissakin tapauksissa myos antureihin liitettyjen kaapeleiden suojana. Nama suojukset muodostavat
anturin ja potilaan valille fyysisen esteen..
Toimitustapa

- Ald kaytad, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut. Sdilytetdan viiledssa, kuivassa ja valolta suojattuna.

- Tuote voidaan toimittaa kasiteltyna ultraaanigeelilla, kuminauhallisena ja/tai sitein.

Uudelleenkayttda koskeva varoitus

Yhden potilaan kayttéon. Ei saa steriloida, kasitella eika kayttda uudelleen. Uudelleenkdytto, -kdsittely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen rakenteellisen
eheyden ja/tai johtaa vikaantumiseen, joka puolestaan voi johtaa potilaan vammaan, sairauteen tai kuolemaan. Uudelleenkaytto, -kasittely tai -sterilointi voi
my0s luoda laitteen kontaminoitumisvaaran ja/tai aiheuttaa potilaalle infektion tai risti-infektion mukaan lukien rajoittumatta tarttuvien tautien siirtyminen
potilaasta toiseen. Laitteen kontaminaatio voi aiheuttaa potilaan vamman, sairauden tai kuoleman.

Kasittely ja varastointi
- Suojattava auringonvalolta
- Kdyton jalkeen havita tuote ja sen pakkaus sairaalan omien, hallinnollisten ja/tai paikallisten madraysten mukaisesti.

Kit couvre-sonde

Mode d’emploi

Utilisation prévue/Indications d'utilisation
Dispositif concu pour assurer une protection physique contre les expositions environnementales (gels, fluides corporels, etc.) et/ou pour offrir I'hygiéne requise
par diverses procédures chirurgicales/de diagnostic faisant appel a un transducteur (sonde).
Produit a usage unique. [Ne pas reconditionner]
Ces dispositifs conviennent aux usages suivants :
- Sur peau intacte ou atteinte
- Dans les orifices naturels
- Enintra-opératoire
Population de patients visée
Les couvre-sondes n'ont aucune limitation concernant la définition du groupe de patients et leur état/condition présumé(e). Les couvre-sondes peuvent étre
utilisés a la discrétion du professionnel de la santé.

Contre-indications S -
Il n'existe aucune contre-indication connue pour ces dispositifs.

Avertissements
- Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel qui rique de causer des réactions allergiques.
- Les couvre-sondes peropératoires ne sont pas spécifiguement destinés a étre utilisés en contact direct avec le cceur, le systeme circulatoire central ou le
systeme nerveux central.
- Ne pas utiliser le produit si 'emballage stérile est endommagé. En cas de détérioration apparente, contacter le représentant Medline-Microtek.
- Vérifier visuellement I'intégrité de 'emballage (apparition de déchirures, coupures, ouvertures, etc.) avant toute utilisation.
- Signalez tout incident au fabricant ou a I'importateur légal et aux autorités compétentes.

Précautions
- Embout distal sécurisé permettant de procéder a un examen avec des élastiques ou des liens afin de s'assurer que le gel reste dans I'embout.
- Manipuler avec précaution I'embout de la sonde a proximité d'objets tranchants, de dispositifs de cautérisation et d'autres dispositifs médicaux ou
procédures susceptibles d'endommager l'intégrité du couvercle de la sonde.

Description du produit/dispositif
Les couvre-sondes sont composés de materiaux naturels ou synthétiques et sont disponibles dans des tailles et formes variées pour s'adapter parfaitement a
des équipements avec des formes et des usages divers. Les couvre-sondes sont utilisés par des professionnels de santé dans le cadre d'applications cliniques
et chirurgicales variées. Ces dispositifs assurent la protection d'un transducteur/d’une sonde et, dans certains cas, des cables connectés aux transducteurs/
sondes. Ces produits offrent une barriére physique entre le transducteur et le patient.
Fourniture

- Ne pas utiliser le produit si 'emballage est ouvert ou endommagé. Stocker a l'abri de la chaleur, de 'humidité et de la lumiére.

- Ce produit peut étre fourni avec du gel a ultrasons, des bandes élastiques et/ou des liens
Avertissement de non-réutilisation
Produit a usage unique. Ne pas reutiliser, reconditionner ou restériliser. Réutiliser, reconditionner ou restériliser risque de compromettre I'intégrité structurelle
du produit et/ou d'altérer son bon fonctionnement, ce qui est dangereux pour le patient : risque de blessure, de transmission de maladie voire de déces. Une
réutilisation, un reconditionnement ou une restérilisation augmente également le risque de contaminer le produit et/ou d'exposer le patient a des infections ou
a des infections croisees, y compris, et sans s'y limiter, |a transmission de maladies infectieuses d'un patient a un autre. La contamination du produit peut avoir
des conséquences graves pour le patient (blessure, maladie, déces).
Manipulation et stockage

- A conserver a I'abri de la lumiére du soleil.

- Apres usage, toujours jeter le produit et son emballage conformément aux procédures définies par I'établissement médical et aux dispositions

administratives/réglementaires.
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Komplet navlaka za sondu

Upute za uporabu

Predvidena uporaba / indikacije za uporabu
Proizvod je namijenjen za uporabu kao fizicka barijera za zastitu od ucinaka izlozenosti okolisu (npr. tjelesne tekucine, gelovi) i/ili za odrzavanje potrebne razine
higijene raznih dija§nosti6kih ili kirurskih postupaka tijekom kojih se upotrebljava pretvarac (sonda).
Ovo je uredaj za jednokratnu uporabu. [Nije za ponovnu obradu ]
Uredaj je nadalje indiciran za uporabu u ili na:
- Netaknutoj ili o3tecenoj koZi
- Tjelesnim otvorima
- Intraoperativno

Predvideni pacijenti
SIaY\akekza sonde nisu ogranicene ni na koju skupinu pacijenata ni na njihovo stanje. Navlake za sonde upotrebljavaju se prema nahodenju zdravstvenog
jelatnika.
Kontraindikacije
Nisu poznate kontraindikacija za ove uredaje.
Upozorenja
- Ovaj proizvod sadrzi prirodnu gumu LATEKS koja moze uzrokovati alergijske reakcije.
- Navlake za intraoperativne sonde nisu posebno namijenjene za uporabu u izravnom kontaktu sa srcem, srediSnjim sustavom za cirkulaciju ili sredisnjim
ziv€anim sustavom.
- Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje sa sterilnom pregradom osteceno. Ako primijetite oStecenje, obratite se predstavniku tvrtke Medline-Microtek.
- Pogledajte postoje li oStecenja na pakiranju (je li poderano, prerezano, rasporeno itd‘s prije uporabe.
- Incidente prijavite proizvodacu/uvozniku I nadleznom tijelu.
Mjere opreza
- Ucvrstite distalni vrh na sondu gumenim trakama ili vrpcama kako biste sprijecili da gel sklizne s vrha.
- Oprezno upotrebljavajte navlake za sonde u blizini o5trih predmeta, uredaje za kauterizaciju i drugih medicinskih proizvoda ili postupaka koji mogu
ostetiti integritet navlake za sonde.
Opis proizvoda/uredaja
Prekrivaci za sonde nacinjene su od prirodnih ili sintetickih materijala, a dostupni su u raznim velicinama i oblicima kako bi pravilno pristajali opremi razlicitih
oblika i primjena. Navlake za sonde upotrebljavaju zdravstveni djelatnici za razlicite klinicke i kirurske primjene. Proizvod prekriva pretvarac/sondu i u nekim
slucajevima kabele spojene na pretvarace/sonde. To prekrivanje pruza fizicku barijeru izmedu bolesnika i pretvaraca.
Nacin isporuke
- Ne upotrebljavajte ako je pakiranje otvoreno ili osteceno; pohranite na hladnom, suhom i tamnom mjestu.
- Ovaj se proizvod moZe isporuciti s gelom za ultrazvucnu primjenu, gumenim trakama i/ili vrpcama.
Upozorenje o ponovnoj uporabi
Samo za uporabu na jednom bolesniku. Nemojte ponovno upotrebljavati, ponovno obradivati niti ponovno sterilizirati. Ponovna uporaba, obrada ili sterilizacija
mogu ugroziti strukturalnu cjelovitost proizvoda i/ili prouzrokovati kvar proizvoda Sto, zauzvrat, moze imati za posljedicu ozljedivanje bolesnika, pojavu bolesti
ili nastupanje smrti. Ponovna uporaba, obrada ili sterilizacija takoder mogu stvoriti rizik od kontaminacije proizvoda i/ili prouzrokovati infekciju ili unakrsnu
infekciju bolesnika, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na, prijenos infekcijske/ih bolesti s jednog bolesnika na drugog. Kontaminacija proizvoda moZe dovesti
do nastanka ozljeda, pojave bolesti ili nastupanja smrti bolesnika.
Rukovanje i skladiStenje
- Drzite dalje od sunceve svjetlosti
- Nakon uporabe zbrinite proizvod i pakiranje u skladu s bolni¢ckom i administrativnom politikom i/ili politikom lokalne vlasti.

Szondahuzat-készlet

Hasznalati utasitas

A termék rendeltetése/felhasznalasi javallatok
Az eszkoz fizikai véddgatként szolgal a kornyezeti hatasokkal (pl. testnedvek, zselék) szemben és/vagy biztositja a megfelel§ szintd higiéniat szamos,
transzducert (szondat) alkalmazé diagnosztikai vagy sebészeti eljaras kézben.
Egyszer hasznalatos eszkoz. [Ne dolgozza fel L’era.}g
Az eszkodz tovabba hasznalhato:
- ép vagy sérult bérfeltleten;
- termeszetes testnyilasokban;
- intraoperativan.
Tervezett betegpopulacio
Nincs korlatozas arra vonatkozoan, hogy a szondahuzatokat milyen betegcsoportok és allapotok esetén szabad hasznalni. A szondahuzatokat az egészségugyi
szakember sajat belatasa szerint hasznalhatja.
Ellenjavallatok
Az eszkoézokre vonatkozo ellenjavallatok nem ismertek.

Figyelmeztetések

- Atermék termeszetes kaucsuk LATEX-et tartalmaz, mely allergias reakciokat valthat ki.

- Az inﬁraoperativ szondak huzatai nem szolgalnak kifejezetten a szivvel, a kdzponti keringési rendszerrel vagy a kdzponti idegrendszerrel valo kozvetlen

érintkezésre.

- Ne hasznalja fel, ha a steril ved6csomagolas serult. Ha sértlést talal, hivja az Medline-Microtek képviselgjét.

- Hasznalat el6tt szemrevételezéssel ellendrizze a csomagolas sértetlensegét (példaul szakadas, vagas, felbontott lezarasok stb. jelenlétét).

- Jelentse a sulyos eseményeket a torvényes gyartonak/importérnek és az illetékes hatosagnak.
Ovintézkedések

- Annak megakadalyozasahoz, hogy a szonda végérdl a gel elmozduljon, rogzitse a disztalis véget a szondahoz gumiszalaggal vagy zsinorral.

- Legyen korultekint6, ha a szondahuzatot éles eszkdzok, kauterezéeszkdzok vagy egyéb olyan orvostechnikai eszkdzok vagy eljarasok kozelében kezel,

amelyek karosithatjak a szondahuzat épségét.

Atermék/az eszkoz leirasa
A szondaboritasok természetes és szintetikus anya%okbc’)l késziulnek, és szamos méretben és alakban kaphatok, hogy biztositsak a valtozatos
alaku es rendeltetés( eszkozokhoz vald megfeleld illeszkedest. A szondahuzatok egészseglgyi szakemberek altali hasznalatra szolgalnak kulonbozé klinikai és
sebészeti celokra. Az eszkoz6k beburkoljak a transzducert/szondat, valamint esetenként a transzducerhez/szondahoz csatlakozo6 kabeleket is. Ezek a borftasok
fizikai védégatat képeznek a transzducer és a beteg kozott.
Kiszerelés

- Ne haszndlja fel, ha a csomagolas nyitva van vagy serult; tarolja hlivos, szaraz, sotét helyen.

- Atermékhez tartozhat ultrahangzselé, gumiszalagok és/vagy kotozék.
Ismételt felhasznalasra vonatkozé ﬁgmelmeztetés
Csak egyetlen betegen alkalmazhato. Nem szabad ujrafelhasznalni, Gjrafeldolgozni vagy Ujrasterilizalnil Az Gjrafelhasznalas, az Ujrafeldolgozas vagy az
Ujrasterilizalas ronthatja az eszkoz szerkezeti integritasat és/vagy az eszkoz elégtelenségehez vezethet, ami a beteg sériléset, betegségeét vagy halalat
okozhatja. Az Ujrafelhasznalas, az Ujrafeldolgozas vagy az Ujrasterilizalas az eszkoz fert6z6 anyaggal val6 beszennyezddésének kockazatat is magaban
hordozza, és/vagy a beteg fertézéset vagy keresztfertézéset okozhatja, beleértve tobbek kozott, de nem kizarélagosan, a fert6z6 betegség(ek) atvitelét egyik
betegrél a masikra. Az eszkdz szennyezodése a beteg séruléséhez, megbetegedéséhez vagy halalahoz vezethet.
Kezelés és tarolas

- Napfénytél tavol tartando.

- Hasznalat utan a termék és a csomagolas hulladékkent valo kezelése a korhazi, kozigazgatasi és/vagy a helyi kormanyzati iranyelvek szerint torténjen.
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Nemabhlifarsett

Leidbeiningar um notkun

Atlud notkun/abendingar um notkun
Blnadur etladur sem efnisle%hmdrun gegn mengun (t.d. af vldum vokva fra likama eda vegna hlaups) og/eda til ad vidhalda tilskildum hreinlaetiskrofum vio
ymsar rannsoknir eda skurdadgerdir par sem skynjari (kanni) er notadur.
petta er einnota bunadur. [Ekki etlad til endurvinnslu.]
Blnadurinn er stladur til notkunar:
- Aheilbrigda eda skaddada htd
- I nattaruleg likamsop
- Vid adgerdir
Fyrirhugadur sjuklingahépur
Um hlifar fyrir skynjara gilda engar takmarkanir um nokkra skilgreiningu a sjuklingahopnum eda azetludu astandi/asigkomulagi hans. Hlifar fyrir skynjara ma
nota eins og heilbrigdisstarfsmadurinn kys hverju sinni.

Frabendingar
Engar frabendingar fyrir notkun pessa bunadar eru pekktar.

Varnadarord

- bessi vara inniheldur nattarulegt LATEX gdmmi sem getur valdid ofnaemisvidbrogdum.

- Hlifar fyrir skynjara f adgerd eru ekki sérstaklega etladar til notkunar vid beina snertingu vid hjarta eda midlaegt blédrasarkerfi eda midtaugakerfi.

- Notid ekki ef séttvarnarpakkning er skemmd. Ef skemmdir koma 1 1j6s skal hafa samband vid fulltria Medline-Microtek.

- Skodadu sjonraent med tilliti til brots & heilleika umbuda (svo sem rifur, skurdi, opin innsigli 0.s.frv.) fyrir notkun.

- Tilkynnio tilvik til Iogbzers framleidanda/innflytjanda og par til baers yfirvalds.
Varudarradstafanir

- Festio fjeerendann vid kannann med %ummiteygﬁ'um eda bondum til ad koma i veg fyrir ad hlaupid feerist af endanum.

- Geeta skal varudar vid medhondlun hlifar fyrir skynjara f nand vid oddhvassa hluti, 6ryggisbinad og énnur leekningataeki eda adferdir sem geta skadad

heilleika kénnunarhlifarinnar.

Lysing a véru/banadi
Hlifar fyrir kanna erufgeréar Ur nattdrulegum efnum eda gerviefnum og koma i ymsum steerdum og %eréum og henta pvi fyrir taeki til ymissa nota og af 6likri
l6gun. Heilbrigdisstarfsfolk notar hlifar fyrir skynjara vid ymsar kliniskar adsteedur og vid skurdadgerdir. Banadinum er etlad ad hylja skynjara/kanna og, i
sumum tilvikum, einnig sndrurnar sem tengjast skynjaranum/kannanum. Med pvi er komid & efnislegri hindrun milli skynjarans og sjuklingsins.

Afhendingarform

- Notid ekki véruna ef pakkningin er opin eda skemmd og geymid a kéldum, purrum og dimmum stad.

- Pad getur verid ad hlaup fyrir dmskodun, gimmiteygjur og/eda festingar fylgi vérunni.
Vidvorun gegn endurnytingu
Skal adeins nota fyrir einn sjukling. Ekki endurnyta, endurvinna eda sotthreinsa aftur. Endurnyting, endurvinnsla eda endursotthreinsun kann ad hafa ahrif a
astand bunadarins og/eda leida til bilunar a bunadinum, en pad getur valdid sjUklingnum meidslum, leitt til veikinda eda dauda. Endurnyting, endurvinnsla eda
endursotthreinsun getur einnig aukid likur & pvi ad binadurinn mengist og/eda valdid sykingu eda vixlsmiti hja sjaklingnum, par a medal, en takmarkast p6
ekki vid, ad smitsjukdémar smitist a milli sjuklinga. Ef taekid mengast getur pad valdid sjuklingnum meidslum, leitt til veikinda eda dauda.

Medferd og geymsla
- Geymid fjarri sélarljosi
- Eftir notkun skal farga vorunni og umbGddum  samraemi vid stefnu sjukrahtssins, yfirstjornar og/eda yfirvalda a stadnum.

Kit coprisonda
Istruzioni per l'uso

Uso previsto / Indicazioni d'uso
Dispositivo progettato per essere utilizzato come barriera fisica di protezione dagli effetti dell'esposizione ambientale (ad es. a fluidi corporei, gel) e/o per
mantenere il livello d'igiene necessario in varie procedure diagnostiche o chirurgiche che prevedono I'utilizzo di un trasduttore (sonda). Questo € un dispositivo
monouso. [Non riutilizzare.]
Questi dispositivi sono inoltre indicati per 'utilizzo:

- SU Cute intatta 0 compromessa

- negli orifizi naturali del corpo

- intraoperatorio

Popolazione di pazienti prevista
Le coperture per sonde non hanno limitazioni di definizione del gruppo di pazienti e del loro stato/della loro condizione stimati. Le coperture per sonde
possono essere utilizzate a discrezione dell'operatore sanitario.

Controindicazioni
Non sono note controindicazioni per questi dispositivi.

Avvertenze
- Questo prodotto contiene LATTICE di gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche.
- Le coperture per sonde intraoperatorie non sono specificamente destinate all'uso a diretto contatto con il cuore, il sistema circolatorio centrale o il
sistema nervoso centrale.
- Non utilizzare se la barriera sterile risulta danneggiata. Se si riscontrano danni, chiamare il proprio rappresentante Medline-Microtek.
- Prima dell'utilizzo eseguire una verifica visiva per controllare I'integrita della confezione (verificare che non ci siano strappi, tagli, sigilli rotti, ecc).
- Segnalare gli incidenti al produttore legale/importatore e alle autorita preposte.
Precauzioni
- Fissare la punta distale alla sonda con elastici o lacci in gomma per evitare che il gel possa migrare allontanandosi dalla punta.
- Prestare attenzione quando si maneggia la copertura per sonda in prossimita di oggetti taglienti, dispositivi di cauterizzazione e altri dispositivi medici o
procedure che potrebbero danneggiare l'integrita della stessa.

Descrizione del prodotto / dispositivo
Le coperture per le sonde sono composte da materiali naturali o sintetici, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e forme affinché possano
adattarsi ad attrezzature di diverse forme e utilizzi. Le coperture per sonde sono utilizzate dagli operatori sanitari in una varieta di contesti clinici e chirurgici.
I dispositivi coprono un trasduttore / una sonda e, in alcuni casi, i cavi collegati ai trasduttori / alle sonde. Queste coperture offrono una barriera fisica fra il
trasduttore e il paziente.
Fornitura

- Non utilizzare se la confezione risulta aperta o dannegﬁiata. Conservare in un luogo fresco, asciutto e poco illuminato.

- Questo prodotto potrebbe essere fornito con gel per ultrasuoni, elastici e/o lacci.
Avvertenza sul riutilizzo
Da utilizzare su un solo paziente. Non riutilizzare, rigenerare né risterilizzare. Il riutilizzo, la rigenerazione o la risterilizzazione potrebbero compromettere
l'integrita strutturale del dispositivo e/o causare guasti allo stesso che, a loro volta, potrebbero causare lesioni, malattie o morte del paziente. Il riutilizzo, la
rigenerazione o la risterilizzazione potrebbero anche creare un rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezione al paziente o infezione crociata,
inclusa la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro, pur non limitandosi esclusivamente a questa. La contaminazione del dispositivo puo
portare a lesioni, malattie o morte del paziente.
Gestione e conservazione

- Mantenere lontano dalla luce del sole

- Dopo I'uso, smaltire il prodotto e la sua confezione in conformita alle politiche dell'ospedale, amministrative e/o del governo locale.

7 of 15



Zondo apsaugos rinkinys

Naudojimo instrukcijos

Paskirtis / naudojimo indikacijos
Priemone skirta naudoti kaip fizinis uZtvaras, saugantis nuo aplinkos poveikiy (pvz., kino skysciy, gelio), ir (arba) siekiant uztikrinti reikalaujama jvairiy
diagnostiniy arba chirurginiy procedary, kuriose naudojamas daviklis (zondas), higienos lygj.
Tai vienkartinio naudojimo priemoné. (Pakartotinai apdoroti neleidziama.)
Priemones turi buti naudojamos:

- Sveikoje odoje arba ant odos

- Natdraliose kiino angose

- Operacijos metu viduje
Numatyta pacienty populiacija
Zondy apdangalams netaikomi jokie pacienty grupiy ir jy jvertintos busenos / buklés apibréZties apribojimai. Zondy apdangalus galima naudoti sveikatos
prieziuros specialisto nuozidra.
Kontraindikacijos
Néra zinomy Siy priemoniy naudojimo kontraindikacijy.
|spéjimai

- Slame gaminyje yra naturalaus gumos latekso, del kurio gali kilti alerginiy reakcijy.

- Intraoperaciniai zondy apdangalai néra specialiai skirti tiesiogiai kontaktuoti su sirdimi, centrine kraujotakos sistema arba centrine nervy sistema.

- Nenaudokite, jei pazeista sterilaus barjero pakuote. Jei pastebéjote pazeidimy, kreipkités | ,Medline-Microtek” atstova.

- Pries naudodami vizualiai patikrinkite, ar nepazeista pakuoté (pvz., ar néra jplysimy, jpjovimy, atviry sandarikliy ir kt.).

- Praneskite apie rimtus incidentus teisétam gamintojui/importuotojui ir kompetentingai institucijai.
Atsargumo priemonés

- Guminemis juostomis arba virvutémis pritvirtinkite tolimgjj galg prie zondo, kad gelis islikty reikiamoje vietoje.

- BUkite atsargus su zondo apdangalu dirbdami Salia astriy objekty, kaitinimo jtaisy ir kity medicinos prietaisy ar per proceduras, del kuriy gali bati

pazeistas zondo apdangalo vientisumas.

Gaminio / prietaiso aprasas
Zondo apdangalai pagaminti i$ natdraliy arba sintetiniy medziagy; jie bana jvairiy dydziy ir formy, kad galéty tinkamai apdengti jvairiy formy ir
naudojimo paskirciy jranga. Zveikatos prieZitros specialistai zondy dangas naudoja jvairiose klinikinese ir chirurginese aplinkose.
Priemones apdengia daviklj / zondg ir, tam tikrais atvejais, prie davikliy / zondy prijungtus laidus. Sie apdangalai sukuria fizinj barjerg tarp daviklio ir paciento.
Kaip tiekiamas

- Nenaudokite, jei pakuote atidaryta ar pazeista. Laikykite vesioje, sausoje, tamsioje vietoje.

- Prie gaminio gali bati pridétas ultragarso gelis, gumines juostos ir (arba) virvutes.
|spéjimas dél pakartotinio naudojimo
Skirta naudoti tik vienam pacientui. Nenaudokite, neapdorokite ir nesterilizuokite pakartotinai. Naudojant, apdorojant arba sterilizuojant pakartotinai galima
paZeisti struktarinj jtaiso vientisumga ir (arba) jtaisas gali sugesti, dél ko galima suzaloti pacienta, jis gali susirgti arba mirti. Be to, naudojant, apdorojant
arba sterilizuojant pakartotinai gali kilti pavojus uztersti jtaisg ir (arba) pacientui gali kilti infekcija arba kryzminé infekcija, jskaitant (bet tuo neapsiribojant)
infekcines (-iy) ligos (-y) perdavima nuo vieno paciento kitam. UzZtersus jtaisg galima suzaloti pacienta, jis gali susirgti arba mirti.
Tvarkymas ir laikymas

- Laikyti atokiau nuo saules Sviesos

- Panaudota priemone ir jpakavima ismeskite pagal ligoninés, administracinés ir (arba) vietos valdzios politika.

Zondes parsega komplekts

LietoSanas pamaciba

Paredzetais lietojums / indikacijas lietoSanai
Siirierice, ko paredzeéts izmantot ka fizisku barjeru aizsardzibai pret vides (pieméram, kermena skidrumu, gelu) iedarbibu un/vai vajadziga higiénas limena
saglabasanai dazadas diagnostikas vai kirurgiskas proceduras, kur izmanto parveidotaju (zondi).
Siir vienreizlietojama ierice. [Nav paredzéts atkartoti apstradat]
lerices ir turpmak indicétas lietosanai:

- Uz veselas vai kompromitétas adas;

- dabiskas kermena atveres;

- intraoperativi.
Paredzéta pacientu populacija
Zondes parsegiem nav ierobezojumu nevienai pacientu grupas un to novertéeta stavokla/apstaklu definicijai. Zondes parsegus var izmantot péec veselibas
aprupes specialista ieskatiem.
Kontrindikacijas
Kontrindikacijas §im iericém nav noteiktas.
Bridinajums!

- Sis produkts satur dabisku gumijas LATEKSU, kas var izraisit alergiskas reakcijas.

- Operacijas laika lietojamo zonzu parsegi nav ipasi paredzeti lietosanai tiesa saskare ar sirdi, centralo asinsrites sistému vai centralo nervu sistemu.

- Nelietot, ja sterilais iepakojums ir bojats. Ja konstatéts bojajums, vérsieties pie sava Medline-Microtek parstavja.

- Pirms lietosanas vizuali parbaudiet, vai iepakojuma nav redzami bojajumi (pieméram, plisumi, griezumi, atvertas plombas utt.).

- Par incidentiem ir jazino razotajam/importétajam un atbildigajai iestadei.
Piesardzibas pasakumi

- Nostipriniet distalo uzgali uz zondes, izmantojot gumijas aplikas vai saites, lai noverstu gela nopltudi no uzgala.

- Rikojieties ar zondes parsegu piesardzigi asu priekSmetu, piededzinasanas iericu un citu medicinisku iericu vai proceddru tuvuma, kas var bojat zondes

parsega integritati.

Izstradajuma / ierices apraksts
Zondes parklaji sastav no dabigiem vai sintetiskiem materialiem un ir pieejami dazados izméros un formas, lai butu derigi dazadu formu un lietojumu iekartam.
Veselibas aprupes specialisti zondes parsegus izmanto dazados kliniskos un kirurgiskos apstak|os. lerices parklaj parveidotdju / zondi un dazos gadijumos
kabelus, kas savienoti ar parveidotajiem / zondem. Sie parklaji nodrosina fizisku barjeru starp parveidotaju un pacientu.
Piegades veids

- Nelietojiet, ja iepakojums ir atvérts vai bojdts, glabajiet vesa, sausa un tumsa vieta.

- Sis izstradajums var tikt piegadats kopa ar ultraskanas gelu, gumijas aplikam un/vai saitém.
Bridinajums par atkartotu lietoSanu
lzmantosanai tikai vienam pacientam. Nedrikst lietot, apstradat un sterilizét atkartoti. Atkartota lietosana, apstrade vai sterilizacija var negativi ietekmet
ierices strukturalo integritati un/vai izraisit ierices atteici, kas savukart var k|0t par pacienta traumas, slimibas vai naves céloni. Atkartota lietosana, apstrade
vai sterilizacija var ari radit ierices piesarnosanas un/vai pacienta inficésanas vai infekcijas izplatisanas risku, ieskaitot, bet ne tikai, infekcijas slimibas vai
slimibu parnesanu no viena pacienta uz otru. lerices piesarnojums var izraisit pacienta traumu, slimibu vai navi.

LietoSana un glabasana
- Sargat no saules gaismas
- Pec lietosanas izstradajumu un iepakojumu utilizejiet saskana ar slimnicas, administrativo un/vai vietejas varas politiku.
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EI Sondehoesset

Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik/gebruiksindicaties
Een instrument bedoeld voor gebruik als fysieke barriere die bescherming biedt tegen de effecten van blootstelling aan de omgeving (bijv.
lichaamsvloeistoffen, gels) en/of ter behoud van het vereiste hygiéneniveau van diverse diagnostische of chirurgische procedures waarbij een
transducer (sonde) wordt gebruikt.
Dit instrument is bedoeld voor eenmalig gebruik. [Mag niet opnieuw worden verwerkt.]
Daarnaast zijn de instrumentendge'mdiceerd voor gebruik in of op:
- Intacte of beschadigde hui
- Natuurlijke lichaamsopeningen
- Intra-operatief
Beoogde patiéntenpopulatie
Sondehoezen hebben geen beperking voor enige definitie van de patiéntengroep en hun geschatte toestand/conditie. Sondehoezen kunnen naar goeddunken
van de zorgprofessional worden gebruikt.
Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties voor deze instrumenten.
Waarschuwingen
- Dit product bevat latex van natuurlijk rubber, dat allergische reacties kan veroorzaken.
: Intra-operlatileve sondehoezen zijn niet specifiek bedoeld voor gebruik in direct contact met het hart, de centrale bloedsomloop of het centrale
zenuwstelsel.
. l[:l/]iet getf(ruiken als de steriele verpakking is beschadigd. Als u schade aantreft, neemt u telefonisch contact op met uw vertegenwoordiger van Medline-
icrotek.
- Voer e%n viksue\e inspectie uit op aantastingen van de integriteit van de verpakking (zoals scheuren, afsnijdingen, open afdichtingen, enz.) voorafgaand
aan gebruik.
- Meld incidenten bij de juridische fabrikant/importeur en de bevoegde autoriteit.
Voorzorgsmaatregelen
- Zet het distale uiteinde met elastiek vast in de hoes zodat er geen ée\ van het uiteinde af gaat.
- Wees voorzichtifg bij het hanteren van de sondehoes in de nabijheid van scherpe voorwerpen, cauterisatiehulpmiddelen en andere medische
hulpmiddelen of procedures die de integriteit van de sondehoes kunnen aantasten.
Beschrijving van het product/instrument
Sondehoezen bestaan uit natuurlijke of synthetische materialen en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en vormen zodat deze goed passen
op apparatuur met verschillende vormen en gebruiken. Sondehoezen worden in verschillende klinische en chirurgische omgevingen gebruikt door
%ezondheidszorgprofessionals. De instrumenten dekken een transducer/sonde af en, in sommige gevallen, de kabels aangesloten op de transducers/sondes.
eze hoezen bieden een fysieke barriere tussen de transducer en de patiént.
Levering
- Niet gebruiken als de verpakking is geopend of beschadigd. Op een koele, droge en donkere plaats bewaren.
- Bij dit product is mogelijk ultrasone gel, rubberbanden en/of linten geleverd.
Waarschuwing voor hergebruik
Uitsluitend voor gebruik bij één patiént. Niet hergebruiken, herverwerken of opnieuw steriliseren. Hergebruik, herverwerking of opnieuw steriliseren kan een
nadelig effect hebben op Je structurele integriteit van het apparaat en/of leiden tot een storing aan het apparaat die, op zijn beurt, kan resulteren in letsel,
ziekte of overlijden van de patiént. Hergebruik, herverwerking of opnieuw steriliseren kan ook resulteren in een risico van verontreiniging van het apparaat en/
of besmetting of kruisbesmetting van de patiént, met inbegrip van maar niet beperkt tot het overbrengen van besmettelijke ziekten van de ene patiént op de
andere. Verontreiniging van het apparaat kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiént.
Hantering en opslag
- Uit de buurt van zonlicht houden
- Gooi het product en de verpakking na gebruik weg volgens het beleid van het ziekenhuis en de nationale en/of lokale overheid.

Probedekselsett

Bruksanvisning

Beregnet bruk / indikasjoner for bruk
En enhet som er beregnet pa & brukes som en fysisk barriere for beskyttelse mot virkningen av miljgmessig eksponering (f.eks. kroppsvaesker eller geleer) og/
eller for & opprettholde det nedvendige hygieniske nivaet i forskjellige diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer som anvender en transduser (sonde).
Dette er en enhet til engangsbruk. [Ikke til gjenbruk]
Enhet er videre angitt for bruk i eller pa:
- Intakt eller kompromittert hud
- Naturlige kroppsapninger
- Intraoperativt
Tiltenkt Easientpopulas'on
Pgobede sler har ingen begrensning for noen definisjon av pasientgruppen og deres estimerte tilstand/tilstand. Probedeksler kan brukes etter helsepersonells
skjgnn.

Kontraindikasjoner
Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner for disse enhetene.

Advarsler
- Dette produktet inneholder naturlig GUMMILATEKS som kan forarsake allergiske reaksjoner.
- Intraoperative sondeovertrekk er ikke spesielt beregnet for bruk i direkte kontakt med hjertet eller sentralsirkulasjonssystemet eller
sentralnervesystemet.
- Ikke bruk hvis den sterile barrierepakningen er skadet. Hvis skade oppdages, ring din Medline-Microtek-representant.
- Kontroller og se etter brudd pa emballasjen (slik som rifter, kutt, dpne forseglinger, etc.) far bruk.
- Rapporter hendelser til registrert produsent/importgr og kompetent myndighet.

Forholdsregler
- Fest distal spiss til sonde med gummiband eller stropper for & hindre gel fra & migrere vekk fra spissen.
- Veer forsiktig ndr du handterer sondeovertrekket i umiddelbar naerhet av skarpe gjenstander, kauteriseringsutstyr og annet medisinsk utstyr eller
prosedyrer som kan skade integriteten til sondeovertrekket.

Produkt-/enhetsbeskrivelse
Sondedeksler er sammensatt av naturlige eller syntetiske materialer og kommer i en rekke stgrrelser og former slik at disse enhetene skal kunne passe til
utstyr i ulike former og for ulike bruksomrader. Sondeovertrekk brukes'i en rekke kliniske og kirurgiske situasjoner av helsepersonell.
Enhetene dekker en transduser/sonde og i noen tilfeller kablene som er koblet til transduserne/sondene. Disse dekslene gir en fysisk barriere mellom
transduseren og pasienten.
Hvordan enheten leveres

- Ikke bruk hvis pakken er dpnet eller skadet. Den md oppbevares pa et kjglig, tert og merkt sted.

- Dette produktet kan leveres med ultralydgel, gummiband og/eller stropper.
Advarsel om gjenbruk
Kun til engangsbruk. Ma ikke gjenbrukes, gjenbehandles eller resteriliseres. Gjenbruk, gienbehandling eller resterilisering kan svekke den strukturelle
integriteten til enheten og/eller fare til enhetssvikt som dermed kan fgre til pasientskade, -sykdom eller -dad. Gjenbruk, gjenbehandling eller resterilisering
kan ogsa skape en risiko for kontaminering av enheten og/eller fordrsake ﬁasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overfgring av
smittsomme sykdommer fra én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan fore til pasientskade, -sykdom eller -dad.
Handtering og oppbevaring

- Hold unna sol\ys

- Etter bruk skal produktet og pakningen kastes i henhold til sykehusets, administrative og/eller lokale offentlige bestemmelser.
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Zestaw oston sondy

Instrukcja uzytkowania

Przeznaczenie/wskazania do stosowania
Urzadzenie przeznaczone do stosowania jako bariera fizyczna chronigca przed skutkami ekspozycji srodowiskowej (np. na ptyny ciata, zele) i (lub) utrzymujaca
wymagany poziom higieny podczas réznorodnych zabiegow diagnostycznych i chirurgicznych, w ktérych wykorzystuje sie przetwornik (sonde). Urzadzenie
jednorazowego uzytku. [Nieprzeznaczone do przygotowywania do ponownego uzycia).
Urzadzenia sg ponadto wskazane do stosowania w nastepujgcych warunkach:
- nienaruszona lub uszkodzona skora;
- naturalne jamy ciata;
- zastosowania Srodoperacyjne.
Docelowa populacja pacjentow
Ostony sond nie maja ograniczen w zakresie definicji grupy pacjentow i ich szacowanego stanu/schorzenia. Ostony sond moga by¢ uzywane wedtug uznania
pracownika stuzby zdrowia.
Przeciwwskazania
Brak znanych przeciwwskazan do stosowania urzadzen.
Ostrzezenia
- Produkt zawiera naturalny LATEX, ktory moze powodowac reakcje alergiczne.
- Srodoperacyjne ostony sond nie sg przeznaczone specjalnie do bezposredniego kontaktu z sercem, centralnym uktadem krazenia lub centralnym
uktadem nerwowym.
- Nie uzywac w przypadku uszkodzenia jatowego opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Medline-Microtek.
- Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, czy nie doszto do naruszenia integralnosci opakowania (takiego jak rozdarcia, naciecia, otwarte zgrzewy itp.).
. - Zgtaszaj incydenty do legalnych producentéw/importeréw i wtasciwych organow.
Srodki ostroznosci
- Zamocuj koncowke dystalng do sondy za Eomoca} gumek lub opasek, aby zapobiec wyciekaniu zelu z kohcowki.
- Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas obchodzenia sie z ostong sondy w poblizu ostrych narzedzi, urzadzen do kauteryzacji i innych wyrobow
medycznych lub procedur, ktore mogg uszkodzi¢ integralno$¢ ostony sondy.
Opis produktu/urzadzenia
Ostony na sonde sa wykonane z materiatow naturalnych lub syntetycznych i sg dostepne w szerokiej gamie rozmiaréw i ksztattéw pozwalajacych na
odpowiedni dobér oston do urzgdzen o roznych ksztattach i zastosowaniach. Ostony sond sg uzywane w réznych sytuacjach klinicznych i chirurgicznych
przez pracownikow stuzby zdrowia. Urzadzenia ostaniajg przetwornik/sonde, a w niektorych przypadkach rowniez kable podtgczone do przetwornika/sondy.
Ostony stanowig fizyczng bariere miedzy powierzchnia przetwornika a ciatem pacjenta.
Sposob dostarczania
- Nie uzywac, jesli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Przechowywac w chtodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Produkt moze by¢ dostarczany z zelem do ultrasonografii, gumkami i (lub) tasiemkami do zawigzywania.
Ostrzezenie przed ponownym uzyciem
Do uzytku wytgcznie u jednego pacjenta. Nie uzywac ponownie, nie przygotowywac do ponownego uzycia ani nie sterYlizowaé ponownie. Ponowne uzycie,
przyEotowanie do ponownego uzycia Jub ponowna sterylizacja mogg naruszy¢ strukturalng integralnos¢ urzgdzenia i (lub) doprowadzi¢ do jego uszkodzenia,
co 7 kolei moze byC przyczyng obrazen ciata, choroby lub zgonu pacjenta. Ponowne uzycie, przygotowanie do ponownego uzycia lub ponowna sterylizacja
moga réwniez stwarzac ryzyko zanieczyszczenia urzadzenia i (lub) spowodowac zakazenie lub zakazenie krzyzowe pacjenta, w tym m.in. przeniesienie
choroby zakaznej (chordob zakaznych) z jednego pacjenta na innego. Zanieczyszczenie urzadzenia moze prowadzi¢ do obrazen ciata, choroby lub zgonu
pacjenta.
Obs{’ru%a i przechowywanie
- Chroni¢ przed swiattem stonecznym.
. P? udZyci‘ulEJrlodukt i opakowanie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z procedurami szpitalnymi, administracyjnymi i (lub) przepisami ustanowionymi przez
wtadze lokalne.

Kit de protecao para sonda
Instrucdes de utilizagao

Utilizacao Prevista / Indica¢des de Utilizacao:
Um dispositivo destinado a ser utilizado como barreira fisica para a protecao contra os efeitos de exposicao ambiental (por exemplo, fluidos do corpo humano,
géis) e/ou para manter o nivel de higiene exigido de varios procedimentos de diagnéstico ou cirtrgicos com a utilizacao de um transdutor (sonda).
Este dispositivo é de uso Unico. [Nao pode ser reprocessado ]
Os dispositivos podem ser utilizados:
- Na pele intata ou lesada
- Em orificios naturais do corpo humano
- Intraoperativamente

Populacao Prevista de Pacientes
As protecOes para sondas nao tém qualquer limitacdo para qualquer definicdo do grupo de pacientes e respetiva condicao/estado estimado. As protecoes
para sondas podem ser utilizadas segundo o critério do profissional de salde.

Contraindicagbes _ _ -
Nao existem contraindicacoes conhecidas para estes dispositivos.

Adverténcias )
- Este produto contém borracha LATEX natural que pode causar reaccées alérgicas.
- As protecOes para sondas intraoperatorias nao se destinam especificamente a ser utilizadas em contacto direto com o cora¢do, com o sistema
circulatorio central ou com o sistema nervoso central.
- N&o utilizar se a barreira estéril da embalagem estiver danificada. Caso sejam detetados danos, contacte o seu representante Medline-Microtek.
- Inspecione visualmente a existéncia de violacoes a integridade da embalagem (tais como rasgoes, cortes, selos violados, etc.) antes da sua utilizacao.
- Comunique os incidentes graves ao fabricante/importador legal e as autoridades competentes.
Precaugoes
- Tenha atencao quando manusear a protecao para sonda na proximidade de equipamentos afiados e de cauterizacdo, bem como outros dispositivos ou
procedimentos médicos que possam danificar a integridade da protecdo para sonda.

Descricao do Produto / Dispositivo
As Protecdes de Sonda sao compostas por materiais naturais ou sintéticos e sao fornecidas em varios tamanhos e formatos, de forma a permitir que se
adaptem adequadamente a equipamentos com diversos formatos e utilizacoes. As prote¢des de sonda sao utilizadas em diversos ambientes clinicos e
cirdrgicos por profissionais de salde. Estas protecoes envolvem os transdutores/sondas e, em alguns casos, os cabos ligados aos transdutores/sondas. Estas
protecdes fornecem uma barreira fisica entre o transdutor e o doente.
Apresentacao

- Nao utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conserve num local fresco, seco e ao abrigo da luz

- Este produto podera ser fornecido com gel para ultrassonografia, elasticos e/ou fios.

Declaracao de adverténcia sobre reutilizacao
Apenas para uso Unico. Nao reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A reutiliza¢do, o reprocessamento ou a reesterilizacdo pode comprometer a integridade
estrutural do dispositivo e/ou originar a falha do mesmo que, por sua vez, pode resultar em lesées, doenca ou morte para o doente. A reutilizacdo, o
reprocessamento ou a reesterilizacdo podem também criar um risco de contaminacao do dispositivo e/ou causar a infecdo do doente ou a infecdo cruzada,
incluindo, mas nao se limitando a transmissao de doenca(s) infecciosa(s) de um doente para outro. A contaminagao do dispositivo pode provocar lesoes,
doenca ou morte do doente.
Manuseamento e Armazenamento

- Manter ao abrigo da luz solar

- Apbs a utilizacao, elimine o produto e a embalagem de acordo com a politica hospitalar, administrativa e/ou do governo local.
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Set de prezervative pentru sonda

Instructiuni de utilizare

Utilizare indicata/Indicatii de utilizare
Acesta este un dispozitiv destinat utilizarii ca bariera fizica pentru protectia impotriva efectelor expunerii din mediu (de ex,, lichide biologice, geluri) si/sau
pentru mentinerea nivelului de igiena necesar pentru diverse proceduri diagnostice sau chirurgicale care utilizeaza un transductor (sonda).
Acesta este un dispozitiv de unica folosinta. [A nu se resteriliza.]
Este indicata utilizarea acestor dispozitive n sau pe:
- Tegumentele intacte sau compromise
- Orificiile naturale ale corpului
- Intraoperator
Populatia de pacienti vizata
Prezervativele pentru sonde nu au nicio limitare in ceea ce priveste orice definire a grupului de pacienti si situatia/starea estimatd a acestora. Prezervativele
pentru sonde pot fi folosite la discretia profesionistilor din domeniul sanatatii.
Contraindicatii
Nu se cunosc contraindicatii pentru aceste dispozitive.
Avertismente
- Acest produs contine cauciuc natural (LATEX) care poate cauza reactji alergice.
- Prezervativele pentru sondele intraoperatorii nu sunt destinate in mod special utilizarii in contact direct cu inima, cu sistemul circulator central sau cu
sistemul nervos central.
-Anuse ltJtiIiza daca ambalajul ce mentine continutul steril este deteriorat. Daca se constata deteriorarea acestuia, contactati reprezentantul Medline-
Microtek.
- Inainte de utilizare, inspectati vizual pentru a vedea daca exista probleme privind integritatea ambalajului (cum ar fi rupturi, taieturi, sisteme de inchidere
deschise etc.).
- Raportati incidentele catre producator/importator legal si autoritatea competenta.
Precautii
- Asigurati varful distal al sondei cu benzi si/sau ligaturi elastice pentru a impiedica migrarea gelului de la varf.
- Aveti grijé cand manipulati prezervativul sondei n imediata apropiere a obiectelor ascutite, a dispozitivelor de cauterizare si a altor dispozitive sau la
proceduri medicale care pot deteriora integritatea prezervativului pentru sonda.
Descrierea produsului/dispozitivului
Husele pentru sonde sunt alcatuite din materiale naturale sau sintetice si sunt disponibile in diverse marimi si forme, pentru a permite acestor dispozitive
sd se potriveasca in mod adecvat unor echipamente de diverse forme si cu utilizari variate. Prezervativele pentru sonde se folosesc intr-o varietate de
contexte clinice si chirurgicale, de catre specialisti din domeniul sanatatii. Dispozitivul acopera transductorul/sonda si, in anumite cazuri, cablurile conectate la
transductoare/sonde. Aceste huse reprezinta o bariera fizica Intre transductor si pacient.
Mod de livrare
- Anu se utiliza daca ambalajul este deschis sau deteriorat, a se pastra intr-un loc racoros, uscat si intunecat.
- Acest produs poate fi furnizat cu gel pentru ultrasunete, benzi si/sau legaturi de cauciuc.
Avertisment in ceea ce priveste reutilizarea
A fi utilizat numai la un singur pacient. A nu se reutiliza, reprelucra sau resteriliza. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea ar Futea compromite
integritatea structurala a dispozitivului si/sau ar duce la defectarea acestuia, ceea ce ar putea cauza vatamarea pacientului, imbolnavirea sau decesul acestuia.
Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea ar putea reprezenta, de asemenea, un risc de contaminare a dispozitivului si/sau ar putea determina infectarea
pacientului sau infectarea incrucisata, inclusiv, dar fara a se limita la, transmiterea bolilor infectioase de la un pacient la altul. Contaminarea dispozitivului poate
duce la vatamarea, imbolnavirea sau decesul pacientului.
Manevrarea si depozitarea
- A se feri de razele soarelui
- Dupa utilizare, eliminati acest produs si ambalajul sau in conformitate cu politica spitalului, administrativa si/sau a autoritatilor locale.

KoMmnnekT o6onouek Ans 30Haa

MHCprKLI,VIVI no Ucnosib3oBaHUIO

Ha3HaueHue 1 noka3aHus K NpUMeHeHUIo
YCTPOMCTBO NpefHa3HaveHo A8 MCNob30BaHKS B KadecTBe hun3nyeckoro 6apbepa 15 3almnThbl 0T BO3AENCTBUS (DaKTOPOB OKPY»KatoLLen cpesbl (Hanpumep,
BMONOTMYECKUX XKIAKOCTEN, renew) vi (Mnm) Ans noaaepyaHns HeobXoaAMMOro YPOoBHS TUIeHbl Npy PasNNYHbIX ANArHOCTUYECKIX W XUPYPIAYeCcKmX
npoLeaypax, rae UCnonb3yeTcs AaT4vK (30H4).
3T0 13aenve npefHasHa4eHo 415 04HOPa30BOro MCNONb30BaHKS. (He noanexuT noBTopHon obpaboTke.)
V13penva npefHa3HayeHbl A9 UCNOb30BaHNA B YC/IOBMAX MW Ha HaCTAX Tea, YKa3aHHbIX HUXKe.
- HenospexaeHHan Unn NoBpexxaeHHas KOXKa.
- ECcTecTBeHHbIe TesleCHble 0TBepCTUA.
- IHTpaonepauyroHHo.
LleneBas kaTeropus nauneHTos
Yexnbl 4NA 30HA0B HE MMEOT OrpaHUYeHI 1 MOTYT UCMO/b30BaTbCA A5 KO0 FPYMMbl NALMEHTOB C N0ObIM NpefnoaaraeMbiM COCTOAHVEM. Yex bl ANg
30HA0B MOrYT MCMO/MBb30BATLCA MO YCMOTPEHWIO CMeLnanicTa 34paBooxpaHeHus.
MpoTuBonokasaHus
pOTMBOMNOKA3aHMA ANA 3TUX U3/ He BblAB/IEHbI.
I'Ipeanpe»(neHua
- [1py n3rotoBneHWy NPoAyKTa UCNONb30BaH HAaTypabHbIi pe3nHoBbIA JIATEKC, MOryLmi BbI3bIBaTL asieprudeckme peakLmm.
- Yex/bl ANA UHTPAOoNepaLMOHHbIX 30HL0B He NpefHa3Ha4eHbl CleuvanbHo A4 UCNOob30BaHWA NPY HEeNoCPeACTBEHHOM KOHTaKTe C cepaLeMm, 60MbLInM
KpYroM KpoB0OOpaLLeHNsA UV LieHTPalbHOM HEPBHOM CUCTEMOW.
- He ncnonb3synte vsgenve, e NoBpexxaeHa f(/ﬂaKOBKa, obecne4nBatoLLan ero CTepuibHOCTL. B cyydae 0OHapy keHna NoBpexxaeHnd 0bpaTuTecs K
npenctaButento koMnaHu Medline u Microtek.
- Tepef, MCNOMb30BaHVEM HEOGXOAMMO BbINOMHUTL BIU3YasbHbIA 0CMOTP U y6EeAUTLCS B LLENOCTHOCTM YNAKOBKM (HET pa3pbiBOB, MOPe30B., NPU3HAKoB
pacneyaTbiBaHUsA U T. f1.).
- CoobLath 06 MHUMAEHTaX ClefyeT opUaNYeCcKoMY NPou3BOAMTENO UK UMMOPTEPY U COOTBETCTBYIOLLMM OpraHam BnacTu.
Mepb! npegocTopoXHoOCTUA
- 3aKpenuTe AUCTaNbHbIV KOHeL, Ha 30HAe C MOMOLLbIO Pe3VHOK WV 3aBA30K BO M30exaHne CMeLLieHnd refid ¢ KoHua.
- CobntopanTe 0CTOPOXKHOCTL NpK 0OpaLLeHWM C YeX/I0M 14 30HAa PAAOM C OCTPbIMUW NPeaMeTaMu, Nprbopamu AN NPYKMUraHns v 4pyrumMu
MeAVLMHCKAMM YCTPOMCTBaMK MO0 y4acTkamu NpoBeAeHMs NpoLeayp, KOTopble MOryT NoBpeauTb Lie/IoCTHOCTL Yex/a 415 30H4a.
OnucaHue n3penns uam ycTponcTea
Yex/bl 4N18 30HL0B M3rOTaBAMBAKOTCA U3 HAaTyPaslbHbIX MW CUHTETUYECKMX MaTep1asnos 1 BbiMyCcKaloTCa B PasfiMyHbIX pa3mMepax v opmax, YTo No3sonser
HageBaTb UX Ha 000pya0BaHVe Pa3NnyHoR (OPMbI U HasHaueHns. Yexbl NS 30HA0B UCMNOMb3YHOTCA CNeLManmCTamMmm 34PaBoOOXPaHeHNA B Pa3inyHbIX
KIVHUYECKMX U XMPYPTUHECKMX CUTYaLMAX. V30enmna 3akpbiBaloT AAaTYMK UK 30H[, @ B HEKOTOPbIX CTy4anx v NOACOAVHEHHbIe K HeMy Kabenn. 3Tu Yex/bl
obecrneynBatoT huUsnyecknn bapbep MeXkay AaT4NKOM U NaLMEHTOM.
®opma nocTaBkm
- He ncnonb3ynte v3genve, eCv ero ynakoBKa noBpexjeHa Wi 0TKpbITa. XpaHuTe U3feve B CyxoM, TeMHOM, NPox/iagHoM mecTe.
- B KOMM/IeKTe C 3TUM M3AeNveM MOryT NoCTaBAATLCS renb A5 Y3, pe3nHKU v (M) 3aBA3KK.
3asiBneHne 0 3anpeTe NOBTOPHOrO UCMONb30BaHNA
ToNbKO A9 0HOPA30BOro UCMOMb30BaHNA. He UCMoMb3ynTe MOBTOPHO W He NoABepranTe NoBTOPHOW 06paboTke unv CTepunvsaunn. B pesynsrarte
MOBTOPHbIX UCMO/b30BaHWs, 06pabOTKM MW CTEPUAM3ALIMN MOXKET BbITh HapyLWeHa CTPYKTYpHas LeNoCcTHOCTb U (11) paboTa YCTPOMCTBA, YTO, B CBOIO
04epefb, MOXET NPUBECTM K TpaBMe, 3a00/1eBaHMIO UM CMepTH NaumeHTa. [10BTOPHbIE MCNOb30BaHve, 06paboTka UK CTePUAM3aLMA MOTYT TakXKe CO3AaTb
PYCK 3arpsi3HeHNs YCTPOMCTBA U (M) NPUBECTU K UHAULIMPOBAHMIO MW NEPEKPECTHOMY MHULMPOBAHWIO NALMEHTa, BKAKOYAs, NOMUMO MPoYero, nepeaady
MHMDEKUMOHHBIX 3a00/1€BaHNA OT OAHOM0 NaLMeHTa K ApYyroMy. 3arpa3HeHne yCTporCcTBa MOXKET NMPUBECTU K TpaBMe, 3a00/1eBaHMI0 U/ CMePTU NalyeHTa.
O6palleHmne n xpaHeHne
- XpaHwTe BOanv OT COMHEYHbIX /ly4er
- [Tocne NCNonb30BaHNUA YTUAM3UPYITE U3AeNne 1 YNaKoBKY B COOTBETCTBUM C MPUHATLIMIN B MEAMLIMHCKOM YYpexaeHnn npoLeaypamu,
roCyAapCTBEHHbIMU U (M11) MECTHBIMK HOPMATHBHBIMUW TPEGOBAHNAMM.

11 0f 15



Saprava navleku na sondu
Navod na pouZitie
Ucel pouzitia/indikacie na pouzitie
Pomocka urcend na pouzitie ako jednorazova bariéra na ochranu pred G¢inkami prostredia (napr. telesnych tekutin alebo gélov) a/alebo na zachovanie
pozadovanej hygienickej Urovne pri réznych diagnostickych a chirurgickych postupoch, pri ktorych sa pouziva snimac (sonda).
Tato pomdcka je urcend iba na jedno pouZitie. [Nie je urena na opakované spracovanie.ﬁ)
Tieto pomocky st okrem iného urcene na pouzitie na:
- neporusenej alebo porusenej pokozke,
- prirodzené telesné otvory,
-Intraoperacne.
Urcena cielova skupina pacientov
Navleky na sondu nemaju ziadne obmedzenie v suvislosti s akoukolvek definiciou skupiny pacientov a ich odhadovanym stavom. Navleky na sondu mo6zu byt
pouZzité podla uvazenia zdravotnickeho pracovnika.

Kontraindikacie
Nie st zname Ziadne kontraindikacie tychto pomécok.

Varovania
- Tento vyrobok obsahuje prirodny kaucuk LATEX, ktory moZe sposobit alergické reakcie.
- Navleky na intraoperacnu sondu nie st osobitne urcené na pouZitie v priamom kontakte so srdcom, centralnym obehovym systémom ani centralnou
nervovou sustavou.
- NepouZivajte, ak je obal so sterilnou bariérou poskodeny. Ak zistite poskodenie, obratte sa na zastupcu spolocnosti Medline-Microtek.
- Pred pouzitim vizualne overte mozné narusenia celistvosti balenia (trhliny, rezy, porusena peEat’ap.E
- Udalosti hlaste zakonnému vyrobcovi/dovozcovi a prislusnemu organu.

Preventivne opatrenia
- Distalny hrot pripevnite na sondu pomocou gumovych popruhov alebo pasok, aby sa gél neprestval mimo hrotu.
- Primanipulacii s navlekom na sondu v tesnej blizkosti ostrych predmetov, kauterov a inych zdravotnickych pomdcok alebo pri postupoch, ktoré mozu
poskodit celistvost navleku sondy, postupujte mimoriadne opatrne.

Opis produktu/pomécky

Navleky na sondu st vyrobené z prirodnych alebo syntetickych materialov a dodavaju sa v roznych velkostiach a tvaroch, aby tieto pomocky dobre sadli na
pomocky roznych tvarov a Ucelov pouZitia. Navleky na sondK ﬁouiivaju odborni zdravotnicki profesionali v roznych klinickych a chirurgickych situaciach.
Pomdcka zakryva prevodnik/sondu a v niektorych pripadoch kable pripojené k prevodnikom/sondam. Tieto kryty poskytuju fyzickd bariéru medzi
prevodnikom a pacientom.

Sposob dodania

- Produkt nepouZivajte, ak je balenie otvorené alebo poskodené. Uchovavajte na chladnom, suchom a tmavom mieste.

- Tento produkt sa méze dodavat s ultrazvukovym gelom, gumovymi popruhmi a/alebo paskami.
Varovanie tykajlce sa opakovaného pouZzitia
PouZitie iba pre jedného pacienta. Pomocku opakovane nepouZivajte, nespracivajte ani nesterilizujte. Opatovne pouZitie, spracovanie alebo sterilizacia
moZu ohrozit Strukturalnu celistvost pomacky alebo viest k jej zlyhaniu, o mdZe spdsobit zranenie, ochorenie alebo usmrtenie pacienta. Opatovné pouZitie,
spracovanie alebo sterilizacia mozu vytvorit aj riziko kontaminacie pomacky alebo mozZu u pacienta spdsobit infekciu ¢i prenos infekcie (okrem iného
infekénych chordb) z jedného pacienta na druhého. Kontaminacia pomacky moéze viest k zraneniu, ochoreniu alebo Umrtiu pacienta.

Manipulacia a skladovanie )
- Chrante pred slnecnym Ziarenim
- Po pouZiti zlikvidujte produkt a obal v stlade s internymi predpismi nemocnice a v stlade s miestnymi spravnymi a/alebo viadnymi nariadeniami.

Komplet pokrova sonde

Navodila za uporabo

Predvidena uporaba/indikacije za uporabo
Naprava je namenjena za uporabo Kot fizi¢na pregrada za zascito pred ucinki okoljske izpostavljenosti (npr. telesne tekocine, geli) in/ali za zadrzevanje
g_aj]teya?e ravni higiene za razlicne diagnosticne in kirurske pripomocke, ki uporabljajo oddajnik (sondo). To je naprava za enkratno uporabo. [Ni namenjena za
ciscenje.
Naprave so poleg tega indicirane za uporabo pri:

- Nedotaknjeni ali poskodovani kozi

- Naravnih telesnih odprtinah

- Operativnih postopkih
Predvidena populacija bolnikov
Prekrivala sond niso omejena na nobeno specificno definicijo skupin bolnikov in njihovo ocenjeno stanje. Prekrivala sond lahko zdravstveni delavci uporabljajo
po lastni presoji.

Kontraindikacije
Za te medicinske pripomocke ni znanih kontraindikacij.

Opozorilo
- Ta izdelek vsebuje naravni gumijasti LATEKS, kar lahko povzroci alergijske reakcdije,
- Medoperacijska prekrivala sond niso namenjena posebej za uporabo v neposrednem stiku s srcem ali osrednjim cirkulatornim sistemom oziroma
centralnim zivcnim sistemom. B
- Ne uporabite, Ce je ovojnina, ki predstavlja sterilno pregrado, poskodovana. Ce opazite poskodbe na izdelku, poklicite zastopnika Medline-Microtek.
- Pred uporabo vizualno preverite, ali je celovitost embalaZe poskodovana (kot so raztrganine, ureznine, odprta tesnila itd.).
- Kakr3ne koli incidente prijavite uradnemu uvozniku/proizvajalcu in uradnemu organu.
Previdnostni ukrepi
- Distalno konico pritrdite na sondo z gumijastimi trakovi ali vezicami, da preprecite odtekanje gela stran s konice.
- S prekrivalom sonde morate previdno ravnati v blizini ostrih predmetov, pripomockov za kavterizacijo in drugih zdravstvenih pripomockov ali postopkov,
ki bi lahko poskodovali celovitost prekrivala sonde.

Opis izdelka/pripomocka

Prekrivala sond so izdelana iz naravnih ali umetnih materialov in so na voljo v razli¢nih velikostih in oblikah, da se lahko ustrezno prilegajo opremi razlicnih
oblik in vrst uporabe. Zdravstveni delavci uporabljajo prekrivala sond v razli¢nih klini¢nih in kirurskih okoljih. Naprave prekrivajo oddajnik/sondo in v nekaterih
primerih tudi kable, ki so prikljuceni na oddajnike/sonde. Ta prekrivala predstavljajo fizicno pregrado med sondo in bolnikom.

Kako je izdelek dobavljen

-Ne uporabljaﬂte, ceje ovoH'mna odprta ali posSkodovana. Hranite na hladnem, suhem in temnem mestu.
- Ta izdelek je lahko dobavljen z gelom za ultrazvok, gumijastimi trakovi in/ali vezicami.
Opozorilna izjava glede ponovne uporabe
Za uporabo samo pri enem bolniku. Pripomocka ne smete ponovno uporabiti, pripraviti ali sterilizirati. Ponovna uporaba, priprava ali sterilizacija bi lahko
ogrozila strukturno celovitost pripomocka in/ali povzrocila prenehanje delovanja, kar bi lahko pripeljalo do poskodbe, bolezni ali smrti bolnika. Ponovna
uporaba, priprava ali sterilizacija lahko pomeni tudi nevarnost kontaminacije pripomocka in/ali bolnikove okuzbe ali navzkrizne okuzbe, vkljucno, vendar brez
omejitev, s prenosom ene ali vec nalezljivih bolezni z enega bolnika na drugega. Kontaminacija pripomocka lahko pripelje do poskodbe, bolezni ali smrti bolnika.
Ravnanje in skladiscenje
- Hraniti stran od soncne svetlobe (ijght
- Po uporabi izdelek in embalazo odstranite skladno z bolnisnicnimi, administrativnimi in/ali lokalnimi predpisi.
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Komplet navlake za sondu

Uputstvo za upotrebu

Predvidena upotreba / Indikacije za upotrebu
Sredstvo namenjeno da se Koristi kao fizicka barijera radi zastite od dejstava okoline (npr. telesne te¢nosti, gelovi) i/ili radi odrzavanja neophodnog nivoa
higijene u raznim dijagnostickim ili hirurskim postupcima pri kojima se koristi pretvarac (sonda). Ovo sredstvo je namenjeno za jednokratnu upotrebu. [Ne sme
Se ponovo obradivati%
Ova sredstva su takode indikovana za upotrebu u ili na:

- neostecenoj ili kompromitovanoj koZi

- prirodnim otvorima na telu

- Intraoperativno

Predvidena populacija pacijenata
Prekrivke za sondu nemaju ogranicenja ni za jednu definiciju grupe pacijenata i njihovog procenjenog stanja. Prekrivke za sondu mogu se koristiti po nahodenju
zdravstvenog radnika.

Kontraindikacije
Ne postoje poznate kontraindikacije za ova sredstva.
Upozorenja
- Ovaj proizvod sadrzi lateks od prirodne gume koji moze izazvati alergijske reakcije.
- Prekrivke za intraoperativne sonde nisu posebno namenjene za upotrebu u direktnom kontaktu sa srcem ili centralnim cirkulacionim sistemom ili
centralnim nervnim sistemom.
- Nemojte koristiti ako je sterilno pakovanje oSte¢eno. Ako se pronad ostecenje, pozovite predstavnika kompanije Medline-Microtek.
- Pre upotrebe, vizuelno proverite ima li oStecenja na ambalazi (kao Sto su poderotine, izrezi, otvorene zaptivke i sl.).
- Prijavite incidente legalnom proizvodacu/uvozniku i nadleznom organu.

Mere predostroznosti
- Pri¢vrstite distalni vrh na sondu pomoc¢u gumenih traka ili vezica kako biste sprecili da gel otece sa vrha.
- Budite pazljivi prilikom rukovanja prekrivkom za sondu u neposrednoj blizini ostrih predmeta, kautera i drugih medicinskih aparata ili postupaka koji
mogu narusiti integritet prekrivke za sondu.

Opis proizvoda/sredstva
Prekrivke za sondu sacinjene su od prirodnih ili sintetickih materijala i dostupne su u razli¢itim velicinama i oblicima kako bi se omogucilo da ova sredstva
pravilno nalezu na opremu razlicitih oblika i razlicite namene.
Prekrivke za sondu koriste zdravstveni radnici u raznim klinickim i hirurskim postavkama.
Sredstva pokrivaju pretvarac¢/sondu i, u pojedinim slucajevima, kablove povezane sa pretvaracima/sondama. Ove prekrivke obezbeduju fizicku barijeru izmedu
pretvaraca i pacijenta.
Kako se isporucuje
- Nemojte da koristite ako je pakovanje otvoreno ili oSteceno. Odlozite na hladnom, suvom i tamnom mestu.
- Ovaj proizvod moze da se dostavi uz gel za ultrazvuk, gumene trake i/ili vezice.

Nemojte ponovo koristiti, obradivati ili sterilizovati
Namenjeno je za koris¢enje iskljucivo na jednom pacijentu. Nemojte da ih ponovo koristite, ponovo obradujete i ponovo sterilisete. Ponovna obrada, koris¢enje
i sterilizacija narusavaju strukturni integritet i/ili dovode do kvara sredstva, 5to moZe da dovede do povrede, bolesti ili smrti pacijenta. Ponovna obrada,
koriScenje i sterilizacija dovode do rizika od kontaminacije sredstva i/ili nastanka infekcije ili unakrsne infekcije, ukljucujudi, izmedu ostalog, prenos zarazne
bolesti sa jednog na drugog pacijenta. Kontaminacija sredstva moze da dovede do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.
Rukovanje i skladiStenje

- Cuvati podalje od sunceve svetlosti

- Nakon upotrebe, proizvod i pakovanje odlozite u skladu sa pravilima bolnice, administrativnim i/ili lokalnim propisima.

Sondskyddssats

Bruksanvisning

Avsedd anvéndning/Indikationer for anvandning.
En enhet avsedd att anvandas som ett fysiskt skydd mot effekterna vid miljoexponering (t.ex. kroppsvatskor, gel) och/eller for att uppratthdlla den nodvandiga
hygiennivan hos ett flertal olika diagnostiska eller kirurgiska ingrepp dar en transduktor (sond) anvands. Detta ar en enhet for engangsbruk. [Far ej upparbetas
for dteranvandning |
Enheterna ar aven indicerade fér anvandningen i eller pa:

- Intakt eller skadad hud

- Naturliga kroppséppningar

- Intraoperativt

Avsedd patientpopulation
Sondskydd har ingen begransning fér ndgon definition av patientgruppen och deras beraknade tillstand/skick. Sondskydd kan anvandas om vdrdpersonalen
anser det vara noédvandigt.

Kontraindikationer
Det forekommer inga kanda kontradiktioner for dessa enheter.

Varningar
- Denna produkt innehaller naturligt gummi-LATEX, som kan orsaka allergiska reaktioner.
- Intraoperativa sondskydd ar inte specifikt avsedda fér anvandning i direkt kontakt med hjartat eller det centrala cirkulationssystemet eller det centrala
nervsystemet.
. Anvar\{d ej om den sterila barridren ar skadad. Kontakta en representant for Medline-Microtek om skada upptacks.
- Visuell inspektion for trasig forpackning (sa som revor, skaror, 6ppen forslutning etc) innan anvandning.
- Rapportera incidenter till den juridiska tillverkaren/importoren och behérig myndighet.
Fﬁrsiktiﬁhetsét arder
- Sakra sondens distalspets med gummi- eller knytband for att forhindra att gel lacker ut fran spetsen.
- Var f(’jrsikti% nar du hanterar sondskyddet nara vassa foremadl, kauteriseringsanordningar och andra medicinska apparater eller procedurer som kan
skada sondholjets integritet.

Beskrivning av produkt/enheten

Sondskydd dar sammansatta av naturliga eller syntetiska material och finns i en mangd olika storlekar och former for att tilldta dessa enheter att korrekt passa
utrustning med olika former och anvandningsomraden.

Sondskydd anvands av sjukvardspersonal i en mangd olika Kkliniska och kirurgiska miljéer.

Enheterna omfattar en transduktor/sond och, i vissa fall, de kablar som ar anslutna till transduktorer/sonder. Dessa skydd erbjuder ett fysisk skydd mellan
transduktorn och patienten.

Leverans
- Produkten far inte anvandas om forpackningen ar éppnad eller skadad. Produkten ska férvaras pa en sval, torr och mork plats.
- Denna produkt kan levereras med ultraljudsgel, gummiband och/eller band.

Varningsmeddelanden om ateranvandning
Endast avsedd for anvandning pd en patient. Far inte dteranvandas, ombearbetas eller omsteriliseras. Om komponenten dteranvands, ombearbetas
eller omsteriliseras kan detta pdverka dess strukturella integritet och/eller leda till att komponenten inte fungerar korrekt, vilket i sin tur kan resultera i
Eatientskada, sjukdom eller dodsfall. Om komponenten dteranvands, ombearbetas eller omsteriliseras kan det aven utgora en risk for kontaminering av
omponenten ach/eller infektion eller korsinfektion hos patienten, inklusive, men inte begransat till, overforing av infektios(a) sjukdom(ar) fran en patient till en

annan. Kontaminering av komponenten kan leda till patientskada, sjukdom eller dodsfall.
Hantering och férvarin

- Hall'borta fran solljus

. Kas‘sera produkten och dess forpackning efter anvandning i enlighet med de regler som galler pa sjukhuset samt enligt de administrativa och/eller lokala

reglerna.
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Prob Kapak Kiti

Kullanim Talimatlari

Kullanim Amaci/Kullamim Endikasyonlari
Cevresel etkilere (or. vucut sivilari, jeller) karal koruma saglamak ve/veya transduser (prob) kullanilan cesitli tani veya cerrahi prosedurlerinde gereken hijyen
seviyesini korumak icin fiziksel bariyer olarak kullaniimak tzere tasarlanmis cihaz. Bu tek kullanimlik bir cihazdir. [Yeniden isleme tabi tutulmamalidir]
Cihazlar, ?unlar icerisinde veya Uzerinde kullanim icin endikedir:

- Saglam veya hasarl deri

- Vucuttaki dogal delikler

- Intraoperatif

Hedeflenen Hasta PoBﬁIasyonu
Er(ljlb klajpbalklar|n|n hi¢bir hasta grubu tanimi ve tahmini durumu/haliicin sinirlamasi yoktur. Prob kapaklari saglik calisaninin kendi takdirine bagli olarak
ullanilabilir.

Kontrendikasyonlar
Bu cihazlar icin bilinen bir kontrendikasyon yoktur.

Uyarilar
- Bu Urdn aler#'ik reaksiyonlara neden olabilecek dogal kaucuk LATEKS icerir.
- Intraoperatif Prob Kapaklarr; kalp, merkezi dolaﬁlm sistemi veya merkezi sinir sistemiyle dogrudan temas halinde kullanilmak tzere tasarlanmamustir.
- Steril bariyer ambalaji hasarliysa kullanmayin. Hasar fark ederseniz Medline-Microtek temsilcinizi arayin.
. Kg.”an'm ancesinde, paket butunluginu bozan bir herhangi bir kusur (yirtiklar, kesikler, paketin agzinin acik olmasi vb.) olup olmadigini gézunuzle kontrol
edin.
- Sorunlari yasal Uretici/ithalatci ve yetkili mercilere rapor edin.

Onlemler
- Jelin uctan silinmesini dnlemek icin distal ucu kaucuk bant veya bagcik ile proba sabitleyin.
- Prob Kapagini; kesici aletlerin, koter cihazlarinin ve Prob Kapaginin buttinltglne zarar verebilecek baska tibbi cihazlarin yakininda veya bu tar
prosedurlerde kullanirken dikkatli olun.

Uriin/Cihaz Agiklamasi
Prob Kapaklari, dogal veya sentetik malzemelerden yapilir ve bu cihazlarin cesitli sekil ve kullanim bicimlerine sahip ekipmanlarin tzerine dogru bir bicimde
oturmast icin ge%tll boyut ve sekillerde Uretilir. Prob Kapaklari, saglik allﬁanlam tarafindan cesitli klinik ve cerrahi durumlarda kullanilir. Cihazlar, bir
transduseri/probu ve bazi durumlarda transduserlere/problara bagli kablolari kapatir. Bu kapaklar, transdiser ve hasta arasinda fiziksel bir bariyer olusturur.
Bu urun, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek dogal lateks icerir.
Saglanma Bigimi

- Ambalaj acilmissa veya hasarhysa kullanmayin. Serin, kuru ve karanlik bir yerde saklayn.

- Bu Grdnun yaninda ultrason jeli, kaucuk bant ve/veya bagcik verilebilir.

Yeniden Kullanim Uyari Bildirimi

Yalnizca tek hastada kullanim icindir. Yeniden kullanmayin, yeniden islemeyin veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanim, yeniden isleme veya yeniden
sterilizasyon, cihazin yapisal butinlGgunu bozabilir ve/veya cihazin arizalanmasina ve dolayisiyla hastanin yaralanmasina, hastalanmasina ya da olmesine
neden olabilir. Yeniden kullanim, F/emden isleme veya yeniden sterilizasyon cihazda kontaminasyon riski de olusturabilir ve/veya hastanin enfeksiyon
kapmasina veya bulasici hastaliklarin bir hastadan bir baskasina gecisi dahil ancak bununla sinirli olmamak tzere ¢apraz enfeksiyona yol acabilir. Cihazin
kontamine olmasi hastanin yaralanmasina, hastalanmasina veya olmesine neden olabilir.

Kullanma ve Saklama
- Direkt gines 1518ina maruz birakmayin
- Kullandiktan sonra Grunt ve ambalaji hastane, idare ve/veya yerel yonetim politikasina uygun bicimde atin.

Symbols Glossary / Glossaire des symboles

PeyHuk Ha cumsonuTe / Glosar symbolll / Ordliste over symboler / Erlauterung der Symbole / T\ woodpt cupBdAwv / Glosario de simbolos / Simbolite sonastik / Symbolisanasto / Glossaire
des symboles / Glosar simbola / Szimbolumok jegyzéke / Ordalisti yfir takn / Glossario dei simboli / Simboliy paaiskinimai / Simbolu glosarijs / PeyHuk Ha cumbonu / Verklaring van symbolen /
Symbolordbok / Stowniczek symboli / Glossario de simbolos / Glosar de simboluri / O603Ha4eHue cumonos / Fjalori i simboleve / Objasnjenja simbola / Slovar simbolov / Slovnik symbolov /
Symbolférklaring / Semboller S6zIUgu

Standard Title / Titre standard
Symbol for which there is no normative standard reference / Symbole pour lequel il n'existe pas de référence normative standard

Symbol / Symbole Symbol Description / Description du symbole

Indicates the medical device is in conformance with the applicable European Union Directives. / Moka3Ba, 4Ye MeAMLMHCKOTO YCTPOCTBO e B CbOTBETCTBME C NPUNOXMMITE
AvpekTVBu Ha EBponenckus cbro3. / Oznacuje, Ze zdravotnicky prostredek je v souladu SCP\atnyrm smérnicemi Evropskeé unie. / Angiver, at det medicinske udstyr
stemmer overens med geeldende EU-direktiver. / Zeigt an, dass das Medizinprodukt mit den geltenden Richtlinien der Europaischen Union konform ist. / Yrodeikyuet

OTL N LATPLKT) CUOKEUT CULHOPPWVETAL HE TG LGﬁUOUDEQ Oé%vizc ¢ Eupwraikic Evwong. / Indica que el dispositivo médico cumple las directivas aplicables de la Union
Europea. / Naitab, et meditsiiniseade vastab kehtivatele Euroopa Liidu direktiividele. / Osoittaa, etta laakinnallinen laite on sovellettavien Euroopan unionin direktiivien
mukainen. / Indique que le dispositif médical est conforme aux directives aplphcables de I'Union européenne. / Oznacava da{’e medicinski proizvod u skladu s primjenjivim
direktivama Europske unije. / Azt jelzi, hogy az orvostechnikai eszkéz megfelel a vonatkozo eurdpai unios iranyelveknek. /T|Egre|mr ad leekningataekid samreemist

c E vwée\%anm tilskipunum Evrépusambandsins. / Indica che il dispositivo medico € conforme alle direttive in vigore nell'Unione Europea. / Nurodo, kad medicinos priemoné

atitinka taikytinas Europos Sgjungos direktyvas. / Norada, ka mediciniska ierice atbilst piemerojamajam Eiropas Savienibas direktivam. / lNokaxxyBa feka MeAULIMHCKIOT
ypeq, e BO COMNacHOCT CO Ba)eukinTe AnpeKT1BM Ha EBponckaTa yHuja. / Geeft aan dat het medische hulpmiddel in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen
van de Europese Unie. / Indikerer at det medisinske utstyret er i samsvar med gjeldende EU-direktiver. / Wskazuje, ze wyrob medyczny jest zgodny z obovv\gzu%gcym
dyrektywami Unii Europejskiej. / Indica que o dispositivo médico esta em conformidade com as diretivas da Unido Europeia aplicaveis.”/ Indicd faptul ca dispozitivul
medical este conform cu directivele aplicabile ale Uniunii Europene. / Yka3bIBaeT Ha TO, 4TO MeAULIVIHCKO® 13Ae/11e COOTBETCTBYET NPUMEeHUMbIM AMPeKTUBaM
Esponeiickoro cotosa. / Oznacuje, Ze zdravotnicka pomocka je v stlade s ﬁlatnym\ smernicami Eurépskej tnie. / Oznacuje, da je medicinski pripomocek sladen z ustreznimi
direktivami Evropske unije. / Tregon se pajisja mjekésore éshté né pérputhje mie direktivat e zbatueshme té Bashkimit Evropian. / Oznacava da je medicinsko sredstvo u
skladu sa merodavnim Direktivama Evropske unije. / Indikerar att den medicinska utrustningen 6verensstammer med tillampliga EU-direktiv. / Tibbi cihazin gecerli Avrupa
Birligi Direktiflerine uygun oldugunu belirtir.

Indicates the number of units per package. / Moka3ea 6pos Ha eanHULKTe B eAHa onakoska. / Oznacuje pocet jednotek v baleni. / Angiver antallet af enheder pr. pakke
/ Gibt die Anzahl der Einheiten pro Packung an. / YroSeikvieL tov aptBud povadwy ava cuckevaoia. / Indica la cantidad de unidades por paquete. / Naitab thikute arvu
pakendis. / Osoittaa yksikkémaaran pakettia kohti. / Indique le nombre d'unités par colis. / Oznacava broj jedinica po paketu. / Az egy csomagban talalhato egységek

uTY szamat jeloli. / Synir Tjolda eininga i hverri pakkningu. / Indica il numero di unita per confezione. / Nurodo vienety skaliciy pakuotéje./ Norada vienibu skaitu viena
iepakojuma. / [o'03Ha4yBa 6pojoT Ha eAVHWLM Mo naréyBaH:e / Geeft het aantal eenheden per verpakking aan. / Angir antall enheter per pakke. / Wskazuje liczb o
jednostek w opakowaniu. / Indica 0 nimero de unidades por embalagem. / Indica numarul de unitati per pachet. / YkasblBaeT KONM4eCTBO eanHuLL B ynakoske. / Oznacuje

pocet jednotiek v baleni. / Oznacuje Stevilo enot na paket. / Tregon numrin e njésive pér paketé. / Oznacava broj jedinica u jednom pakovanju. / Anger antalet enheter per
paket’/ Paket basina adet sayisini gosterir.

Indicates the authorized representative in Switzerland. / Yka3sa ynbnHomolleHus npeacrasuten B LUeruapws. / Oznacuje zplnomocnéného zastupce ve Svycarsku. /
Angiver den autoriserede repraesentant i Schweiz. / Gibt den bevollmachtigten Vertreter in der Schweiz an. / Ynodeuwvuet tov S§OUOL050U]HS'VO avtutpéowro otny EABetia. /
Indica el representante autorizado de Suiza. / Naitab volitatud esindajat Sveitsis. / lImoittaa valtuutetun edustajan Sveitsissa. / Indique le représentant autorisé en Suisse

/ Oznacava ovlastenog predstavnika u Svicarskoj. /A svajci me;hatalmazott képviselSt jeloli,/ Gefur til kynna vidurkenndan fulltria i Sviss. / Indica il rappresentante
E autorizzato in Svizzera. / Nurodo jgaliotgjj atstovg Sveicarijoje. / Norada pilnvaroto parstavi Sveicé. / [o 03Ha4yBa 0BNacTeH1oT npeTctaHuk Bo LUBajuapuja. / Geeft de

gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland aan /An%\r den autoriserte representanten i Sveits. / Okresla autoryzowanego przedstawiciela w Szwajcarii. / Indica o
representante autorizado na Suica. / Indica reprezentantul autorizat in Elvetia. / Yka3biBaeT ynonHomMo4eHHoro npeacrasutens s LLsenuapuu. / Oznacuje autorizovaného
zastupcu vo Svajciarsku. / Oznacuje pooblas¢enega zastopnika v Svici. / Tregon pérfagésuesin e autorizuar né Zvicér. / Oznacava ovlas¢enog predstavnika u Svajcarskoj. /
Indikerar den auktoriserade representanten i Schweiz. / Isvigre'deki yetkili temsilciyi belirtir.

Identifies the components or accessories included in a kit or procedure Back. / Onpeniens KOMNOHeHTUTe UM akcecoapuTe, BKIKOYEHW B KOMMN/IeKTa Uy naketasa
npoueaypv. / Oznacuje soucasti nebo prisluenstvi obsazene v sadé nebo soupraveé pro zakrok. / Identificerer de komponenter eller det tilbehgr, der er inkluderet i et givet
seet eller en given procedurepakke. / Kennzeichnet die in einem Kit oder Set fur Verfahren enthaltenen Komponenten oder Zubehorteile. / Npoodiopitet ta e€aptripara
1} Tov BonBntikd efomAiond mou mepthapBavovrat/mepthapuBdvetal oe éva kit i pia cuokevaoia enéupaong. / Identifica los componentes o accesorios incluidos en un kit o
anuete de procedimientos. / Naitab komplekti voi protseduuripaketti kuuluvaid komponente voi tarvikuid. / Tunnistaa sarjaan tai toimenpidepakkaukseen sisaltyvat
omponentit tai lisavarusteet. / Identifie les composants ou les accessoires inclus dans un kit ou un package de procédures. / Prepoznaje sastavne dijelove ili dodatnu
opremu isporucenu u kompletu ili Faklr_amu / Akészletben vagy az eljarasi csomagban talalhato alkatrészeket vagy tartozékokat jeloli. _/Tllgbrelmr ihluti eda fylgihluti sem
CONTENT fylgja i setti eda adgerdarpakka. / ldentifica i componenti o gliaccessori inclusi in un kit o in un pacchetto procedurale. / Nurodo rinkinyje arba procedury pakete esancius
Komponentus arba priedus. / Norada komplekta vai proceduru pakotné ieklautas sastavdalas vai piederumus. / Identificeert de onderdelen of accessoires die in een set
of procedurepakket zitten. / Identifiserer komponentene eller tilbehgret som er inkludert i et sett eller en prosedyrepakke. / Okresla komponenty lub akcesoria zawarte w
zestawie lub zestawie zab'\eéowym, / ldentifica 0s componentes ou acessorios incluidos num kit ou num pacote de procedimentos. / Aratd componentele sau accesoriile
incluse intr-un kit sau trusd de proceduri. / 0603Ha4aeT KOMMNOHEHTbI /v aKceccyapbl, KOTopble BXOAAT B KOMMEKT vt Habop ans npouen%p / Opredeli sestavne dele
ali pripomocke, ki so vkljuceniv komplet ali set za postopke. / Identifikuje komponenty alebo prisluenstvo, ktoré su sicastou suPraw{ alebo balika na zakrok. / Odreduje
komponente ili dodatnu opremu koje se nalaze u kompletu ili pakovanju za izvodenje procedura. / Identifierar komponenterna eller tillbehéren som ingdr i en sats eller'ett
ingreppspaket. / Bir kit veya prosedur paketinde bulunan bilesenleri ya da aksesuarlari tanimlar.
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Symbols Glossary / Glossaire des symboles

PeyHuk Ha cumeonuTte / Glosar symboll / Ordliste over symboler / Erlauterung der Symbole / PA\woodpt cupBoiwv / Glosario de simbolos / Simbolite sonastik / Symbolisanasto
/ Glossaire des symboles / Glosar simbola / Szimbolumok jegyzéke / Ordalisti yfir takn / Glossario dei simboli / Simboliy paaiskinimai / Simbolu glosarijs / PeyHuk Ha cumbonu /
Verklaring van symbolen / Symbolordbok / Stowniczek symboli / Glossario de simbolos / Glosar de simboluri / O6o3Ha4eHvie cimsonos / Fjalori i simboleve / Objasnjenja simbola
/ Slovar simbolov / Slovnik symbolov / Symbolférklaring / Semboller Sézltgu
Standard Title / Titre standard
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements / Dispositifs médicaux - Symboles a utiliser sur
I'étiquetage et les informations a fournir relatifs aux dispositifs médicaux - Partie 1: Exigences généralesISO 15223-1 FDA Recognition #5-117 / 1SO 15223-1 Identification de la FDA N° 5-117
Symbol / Symbole Symbol Description / Description du symbole

#5111 Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC. / Indique le fabricant
du dispositif médical, tel que défini dans les directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.

#51.3 | Indicates the date when the medical device was manufactured. / Indique la date a laquelle le dispositif médical a été fabriqué.

#51.4 Indicates the date after which the medical device is not to be used. / Indique la date apres laquelle le dispositif médical ne doit plus
étre utilisé.

#£51.5 Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified. / Indique le code de lot du fabricant pour
permettre l'identification du lot.

#5.1.6 Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified. / Indique le numéro de catalogue du
fabricant pour que le dispositif médical puisse étre identifié.

#5.2.3 STERILE Indicates a medical device that has been sterilized using gamma irradiation. / Indique un dispositif médical qui a été stérilisé par
rayonnement gamma.

#5.2.6 @ Indicates a medical device that is not to be re-sterilized. / Indique un dispositif médical qui ne doit pas étre restérilisé.

15.2.8 Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened. / Indique un dispositif médical qui
ne doit pas étre utilisé si 'emballage est endommageé ou ouvert.

#5.211 Q Indicates a single sterile barrier system. / Indique un systéme de barriére stérile unique.

45212 © Indicates a double sterile barrier system. / Indique un double systéme de barriéere stérile

#5.3.2 /\‘:’/\ Indicates a medical device that needs protection from light sources / Indique un dispositif médical qui doit étre protégé des sources

A de lumiere.
2N

#5.4.2 Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure. / Indique un
dispositif médical a usage unique ou destiné a étre utilisé pour un seul patient au cours d'une seule procedure.

#5.4.3 Indicates the need for the user to consult the instructions for use. / Indique la nécessité pour I'utilisateur de consulter le mode
d'emploi.

1£5.4.4 Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and
precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself. / Indique la nécessité pour l'utilisateur
de consulter le mode d'emploi pour des informations de sécurité importantes telles que des avertissements et des précautions qui
ne peuvent, pour diverses raisons, étre indiquées sur le dispositif médical lui-méme.

#5.4.5 Indicates the presence of natural rubber or dry natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the
packaging of a medical device. / Indique la présence de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc naturel sec comme mateériau
de fabrication dans le dispositif médical ou I'emballage d'un dispositif médical.

4577 Indicates the item is a medical device. / Indique que I'article est un dispositif médical.
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